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en
Instructions for use

CORTICAL FIXATION SYSTEM
STERILE ANCHOR DEVICE
SINGLE USE STERILE PRODUCT

DESCRIPTION
Cortical Fixation System for tendons and ligaments.
The cortical fixation system comprises a continuous loop for graft suspension and a titanium button for the cortical support.

MATERIALS

- Materials implanted:

Cortical button: Non-ferromagnetic titanium alloy (Ti TA6V ELI)

Continuous loop: 100% polyethylene terephthalate (PET)

Extended plate for cortical fixation system (optional): Non-ferromagnetic titanium alloy (Ti TA6V ELI)
Neither animal nor human origin. Non-absorbable

- Materials in contact with the patient during the operation:

Traction threads: Siliconized polyethylene terephthalate + biocompatible colorant D&C green#6

INDICATIONS
The Cortical Fixation Systems are used for fixation of tendons and ligaments during orthopaedic reconstruction procedures such as anterior
cruciate ligament (ACL) reconstruction.

PERFORMANCE
This system facilitates ligament or tendon repair/reconstruction by graft fixation in the bone.
It has been approved for long-term implantation in the human body.

CONTRAINDICATIONS

* Known hypersensitivity to the implant material. Where material sensitivity is suspected, appropriate tests should be made and sensitivity ruled
out prior to implantation.

 Insufficient quantity or quality of bone.

* Blood supply and previous infections which may tend to retard healing.

o Active infection.

» Conditions which tend to limit the patient’s ability or willingness to restrict activities or follow directions during the healing period.

* Not to be used for the bone — patella tendon — bone technique.

* Do not implant in children while they are growing.

POSSIBLE ADVERSE EFFECTS

Possible complications linked to the implant:

1- Breaking of the loop, breaking of the traction wires, breaking of the button
2- Failure when placed under tension

3- Migration or upturn of the button

4- Reaction to a foreign body

Possible complications linked to insertion of the implant:
1- Pain in the incision area or surgical site

2- Local and transient inflammatory reactions

3- Infection

4- Wound dehiscence

WARNING

1- Any decision to remove an implant must take into account the fact that a second surgical operation may involve a risk for the patient. Removal
must be followed by suitable postoperative care.

2- The patient must be informed of the limitations inherent in the nature and function of the implant, in particular regarding the weight and
constraints placed by the body on the system before the bone has sufficiently healed.

3- Ensure that the bone tunnel has the correct length and diameter.

PRECAUTIONS BEFORE USE

Before use, check the integrity of the implant and the packaging.

Do not use if the implant, labels and/or protective packaging is damaged.

Do not use the product after the expiry date indicated on the label. This could compromise the performance of the system and the patient’s
safety.

Unpacking and handling of the implant must be carried out in accordance with asepsis standards, to ensure sterility.

When opening the cardboard box, the surgeon must check that the batch number and model match to those indicated on the label on the inside
cover. If they do not, use of the implant is strictly forbidden.

The device has not been evaluated for safety and compatibility in the MR environment. It has not been tested for heating, migration, or image
artifact in the MR environment. The safety of the device in the MR environment is unknown. Scanning a patient who has this device may result in
patient injury.

This implant can be used with standard instruments available on the market and specified for orthopaedic surgery for ligament or tendon
anchorage.

Surgical instruments are subject to wear during normal use. Instruments that have been used many times or been subject to very high stress are
likely to break. Instruments must only be used for their intended purpose. COUSIN BIOTECH recommends that instruments should be regularly
inspected for wear and bending.

DO NOT REUSE DO NOT RESTERILIZE

The implant is for single use, as specified on the label. It must not on any account be reused or re-sterilized (potential risks include, but are not
limited to: loss of sterility of the product, risk of infection, loss of effectiveness of the product).

COUSIN BIOTECH does not provide any guarantee or recommendations regarding the use of a specific make of fixation device. The properties of
these devices are subject to alteration by the manufacturer, over which COUSIN BIOTECH has no control.

This device must only be implanted by a qualified surgeon trained in the use of the product. Avoid using staples or sharp-edged screws.
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SURGICAL TECHNIQUE

Preliminary information
The system is optimized for use of the 4-strand semitendinosus technique with retrodrilling and the all-inside and inside-out techniques.

In case of retrodrilling, COUSIN BIOTECH recommends a diameter of 5mm for the tunnel to insert the implant. In case of a full tunnel, it is
preferable to use the additional extended plate.

Use of the device with a tunnel diameter of less than 5mm has not been validated. If the diameter is greater than 5mm, the surgeon can decide
whether or not to use the extended plate.

Technique
1. Suture the graft and put it in the loop.

2. Create a bone tunnel to insert the implant with a diameter of 5mm (recommended diameter) and a graft cavity suited to its diameter.

3. Choosing the size of the implant. Total length of the femoral tunnel (between the two cortices) - length of the graft tunnel +5cm. If the result
is not equal to the size of the implant, round up to the larger implant size.

4. Pass the threads through the bone tunnel.

5. Pull on one of the sutures until the button comes out of the bone tunnel through the cortical bone.
6. Tip over the button against cortical bone surface by pulling on the graft.

7. Fix the graft in the opposite bone tunnel using the required method.

8. Remove the suture thread(s) from the button.

In case of use of the extended plate

It may be necessary to use an extended plate to increase the contact surface of the button on the cortical bone (full tibial or femoral tunnel).
Repeat steps 1 to 6 above.

7. Remove one of the two sutures

8. Slide the extended plate under the button. Ensure that the remaining suture is on the split side to avoid hindering the interlocking.

9. Fix the graft in the opposite bone tunnel using the required method.

10. Remove the remaining suture thread from the button.

STORAGE PRECAUTIONS

Store in a dry place away from sunlight, at room temperature and in the original packaging.

EXPLANTATION AND DISPOSAL OF THE DEVICE

COUSIN BIOTECH recommends that explantation and handling should be carried out in accordance with the recommendations of ISO 12891-
1:2015 “Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants” Part 1: “Retrieval and Handling”.

All explanted devices must be returned for analysis according to the protocol in force. This is available on request from COUSIN BIOTECH. It
should be noted that any implants that cannot be cleaned and disinfected before shipping must be placed in a sealed package.

Disposal of explanted medical devices must be carried out in accordance with the standards in force in the country, concerning the disposal of
infectious waste.

There are no special recommendations for the disposal of non-implanted devices.

INFORMATION REQUEST AND COMPLAINTS

In accordance with its quality policy, COUSIN BIOTECH undertakes to make every effort to produce and supply a high quality medical device.
However, if a health professional (customer, user, consultant etc.) has a complaint or grounds for dissatisfaction with a product, regarding its
quality, safety or performance, he/she must inform COUSIN BIOTECH as soon as possible.

In the event of malfunctioning of an implant or if it contributes towards a serious adverse effect for the patient, the healthcare centre must follow
the legal procedures in force in the country, and immediately inform COUSIN BIOTECH.

In all correspondence, please state the reference, batch number, name and address of a consultant, and provide a full description of the incident
or complaint.

Brochures, documentation and surgical technique are available on request from COUSIN BIOTECH and its distributors.

Table of contents
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fr
Notice d’instructions

Systéme de fixation corticale
DISPOSITIF D'ANCRAGE STERILE
PRODUIT STERILE A USAGE UNIQUE

DESCRIPTION
Systeéme de fixation corticale des tendons et ligaments.
Le systeme de fixation corticale se compose d’une boucle continue pour la suspension du greffon et d'un bouton en titane pour le support cortical.

MATERIAUX

- Matériaux implantés :

Bouton cortical : Alliage en titane non ferromagnétique (Ti TA6V ELI)

Boucle continue : 100 % polyéthyléne téréphtalate (PET)

Surplatine pour systéme de fixation corticale (optionnel) : Alliage en titane non ferromagnétique (Ti TA6V ELI)
Origine ni humaine ni animale. Non résorbable

- Matériaux en contact avec le patient durant lintervention :

Fils de traction : Polyéthyléne téréphtalate siliconé + colorant biocompatible D&C green#6

INDICATIONS
Les systemes de fixation corticale servent a fixer les tendons et les ligaments pendant les procédures de reconstruction orthopédique, comme
celle du ligament croisé antérieur (LCA).

PERFORMANCES
Ce dispositif facilite la réparation / reconstruction ligamentaire ou tendineuse par la mise en place de greffon dans I'os.
Le dispositif a été approuvé en vue d'une implantation a long terme dans I'organisme humain.

CONTRE-INDICATIONS

» Hypersensibilité connue au matériau de l'implant. Dans ce cas, il est préférable de procéder a des tests appropriés avant toute intervention.
» Quantité ou qualité insuffisante de l'os.

 Apport sanguin et infections antérieures pouvant tendre a retarder la guérison.

o Infection active.

 Conditions tendant a limiter la capacité ou la volonté du patient de restreindre ses activités ou de suivre les consignes applicables pendant la
période de guérison.

* Ne pas utiliser dans la technique « os — tendon rotulien — os ».

* Ne pas implanter chez I'enfant durant sa croissance.

EFFETS SECONDAIRES INDESIRABLES POSSIBLES
Complications possibles liées a l'implant:

1- Rupture de la boucle, rupture des fils de traction, rupture du bouton
2- échec sous tension

3- Migration ou reprise du bouton

4- Réaction a un corps étranger

Complications possibles liées a l'insertion de I'implant:

1- Douleur dans la zone d'incision ou le site chirurgical

2- Réactions inflammatoires locales et transitoires

3- Infection

4- Déhiscence de la plaie

MISE EN GARDE

1- Toute décision de retrait de I'implant doit prendre en compte le fait qu’'une deuxiéme intervention chirurgicale peut potentiellement induire un
risque pour le patient. Une prise en charge postopératoire adaptée doit suivre le retrait.

2- Le patient doit étre prévenu des limitations inhérentes a la nature et a la fonction de Iimplant, notamment vis-a-vis de I'appui et des
contraintes exercées par le corps sur le systéme avant que la cicatrisation osseuse ne soit suffisamment solide.

3- S'assurer que la longueur et le diametre du tunnel osseux sont appropriés.

PRECAUTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation, vérifier I'intégrité de I'implant et de I'emballage.

Ne pas utiliser en cas de détérioration de I'implant, des étiquettes et/ou de I'emballage de protection.

Ne pas utiliser le produit aprés la date de péremption imprimée sur I'étiquette. La performance du dispositif ainsi que la sécurité du patient
peuvent s’en trouver compromises.

Le déballage et la manipulation de I'implant doivent étre effectués conformément aux normes d’asepsie, afin d’en garantir la stérilité.

A l'ouverture de la boite cartonnée, le chirurgien doit vérifier que le numéro du lot et le modéle sont identiques aux données figurant sur
I'étiquette de la pochette intérieure. Dans le cas contraire, I'utilisation de I'implant est strictement interdite.

Le dispositif n'a pas été évalué pour la sécurité et la compatibilité dans I'environnement IRM. Potentiel de chauffe, migration ou artefacts n'ont
pas été testés dans I'environnement IRM. La sécurité du dispositif dans I'environnement IRM est inconnue. Scanner un patient qui a ce dispositif
peut entrainer un dommage patient.

Cet implant peut étre utilisé avec des instruments standards disponibles sur le marché et prévus pour la chirurgie orthopédique d‘ancrage
ligamentaire ou tendineux.

Les instruments chirurgicaux sont sujets a l'usure lors d'une utilisation normale. Les instruments ayant été utilisé de nombreuses fois ou ayant
subi de fortes contraintes sont susceptibles de casser. Les instruments doivent uniquement étre utilisés aux fins prévues pour lesquelles ils ont été
congus. COUSIN BIOTECH recommande que l'usure et la déformation des instruments soient réguliérement inspectées.

NE PAS REUTILISER NE PAS RESTERILISER

Conformément a I'étiquetage de ce produit, I'implant est a usage unique. Il ne doit en aucun cas étre réutilisé et/ou restérilisé (risques potentiels
incluent mais ne se limitent pas a: perte de stérilité du produit, risque d'infection, perte d'efficacité du produit).

COUSIN BIOTECH ne présente aucune garantie ni recommandation en ce qui concerne I'emploi d'une marque particuliere de dispositifs de
fixation. Les propriétés de ces dispositifs font I'objet de modifications apportées par le fabricant et sur lesquelles COUSIN BIOTECH ne peut
exercer aucun controle.

Ce dispositif doit &tre implanté exclusivement par un chirurgien qualifié et formé a |'utilisation du produit. Il faut éviter d'utiliser des agrafes ou
des vis a bord tranchant.
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TECHNIQUE CHIRURGICALE

Informations préliminaires
Le systéme est optimisé pour I'utilisation du demi-tendineux 4 en rétro percage et les techniques All-Inside et Inside-Out.

Dans le cas d’un rétro percage, COUSIN BIOTECH recommande pour le tunnel de passage de I'implant un diamétre de 5mm. Dans le cas d'un
tunnel plein, il est préférable d'utiliser la surplatine en complément.

L'utilisation du dispositif avec un diameétre de tunnel de passage inférieur a 5mm n’est pas validée. Si le diamétre du tunnel de passage est
supérieur a 5mm, l'appréciation est laissée au chirurgien sur I'utilisation ou non de la surplatine.

Technique
1. Suturer le greffon et le passer dans la boucle.

2. Créer un tunnel osseux de passage de I'implant de 5Smm (diamétre conseillé) ainsi qu’une cavité de greffon adaptée a son diamétre.

3. Choix de la taille de Iimplant. Longueur totale du tunnel fémoral (entre les deux corticales) — longueur du tunnel du greffon + 5 cm. Si le
résultat n'est pas égal a la taille d’un implant, arrondir alors a la taille d'implant supérieur.

4. Faire passer les fils de suture par le tunnel osseux.

5. Tirer sur I'une des sutures jusqu’a ce que le bouton sorte du tunnel osseux par I'os cortical.
6. Faire basculer le bouton contre la surface de I'os cortical en tirant sur le greffon.

7. Fixer le greffon dans le tunnel osseux opposé en utilisant la méthode désirée.

8. Retirer le / les fils de suture du bouton.

Dans le cas de l'utilisation de la surplatine

L'utilisation d’une surplatine peut étre nécessaire afin d'augmenter la surface d’appui du bouton sur I'os cortical (tunnel plein tibial ou fémoral).
Reprendre alors les étapes 1 a 6 précédentes.

7. Retirer 'une des deux sutures

8. Faire glisser la surplatine sous le bouton. S'assurer que la suture restante se situe du c6té fendu afin de ne pas géner I'emboitement.

9. Fixer le greffon dans le tunnel osseux opposé en utilisant la méthode désirée.

10. Retirer le fil de suture restant du bouton.

PRECAUTIONS DE STOCKAGE

A conserver dans un endroit sec, a I'abri de la lumiére du soleil, a température ambiante et dans son emballage d’origine.

Explantation et élimination des dispositifs

COUSIN BIOTECH préconise que l'explantation et la manipulation soient réalisées selon les recommandations de la norme ISO 12891-1:2015
« Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants » Partie 1 : « Retrieval and Handling ».

Tout dispositif explanté devra étre retourné pour analyse, selon le protocole en vigueur. Celui-ci est disponible sur simple demande auprés de
COUSIN BIOTECH. II est important de noter que tout implant ne pouvant étre nettoyé et désinfecté avant envoi devra étre contenu dans un
emballage scellé.

L'élimination d’un dispositif médical explanté doit étre réalisée conformément aux normes en vigueur dans le pays, relatives a I'élimination des
déchets a risques infectieux.

L'élimination dun dispositif non implanté ne fait pas I'objet de recommandations particuliéres.
DEMANDES D’INFORMATION ET RECLAMATIONS

Conformément a sa politique qualité, COUSIN BIOTECH s’engage a tout mettre en ceuvre pour produire et fournir un dispositif médical de qualité.
Si, toutefois, un professionnel de santé (p. ex., client, utilisateur, prescripteur) avait une réclamation ou un motif d‘insatisfaction concernant la
qualité, la sécurité ou les performances du produit, il doit en informer COUSIN BIOTECH dans les plus brefs délais.

En cas de dysfonctionnement d'un implant ou si celui-ci avait contribué a provoquer un effet indésirable grave pour le patient, le centre de soins
devra suivre les procédures légales en vigueur dans son pays, et en informer COUSIN BIOTECH sans délais.

Pour toute correspondance, merci de préciser la référence, le numéro de lot, les coordonnées d’un référent, ainsi qu’une description exhaustive de
I'incident ou de la réclamation.

Les brochures, la documentation et la technique opératoire sont disponibles sur simple demande auprés de COUSIN BIOTECH et de ses
distributeurs.

Sommaire
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de
Gebrauchsanweisung

KORTIKALES BEFESTIGUNGSSYSTEM
VERANKERUNGSVORRICHTUNG
STERILES EINWEGPRODUKT

Beschreibung
Kortikales Befestigungssystem fiir Sehnen und Bander.

Das kortikale Befestigungssystem besteht aus einer kontinuierlichen Schlinge fiir die Aufhangung des Transplantats und einem Titanknopf fiir die
kortikale Abstiitzung.

MATERIALIEN

- Implantiertes Material:

Kortikalknopf: Nicht ferromagnetische Titanlegierung (Ti TA6V ELI)

Kontinuierliche Schleife: 100% Polyethylen-Terephthalat (PET)

VergroBerungsplatte fiir kortikales Befestigungssystem (optional): Nicht ferromagnetische Titanlegierung (Ti TA6V ELI)
Weder menschlichen noch tierischen Ursprungs Nicht resorbierbar

- Materialien, die wéhrend des Eingriffs mit dem Patienten in Kontakt kommen:

Zugfaden: Silikonhaltiges Polyethylenterephthalat + biokompatibler Farbstoff D&C green#6

INDIKATIONEN
Das kortikale Befestigungssystem wird fiir die Befestigung von Sehnen und Bandern wahrend orthopadischer Rekonstruktionsverfahren wie der
Rekonstruktion der vorderen Kreuzbander des Knies verwendet.

LEISTUNG
Dieses System vereinfacht die Reparatur/ Rekonstruktion von Bandern und Sehnen durch die Einsetzung eines Transplantats in den Knochen.
Das System wurde fiir eine langfristige Implantation in den menschlichen Organismus zugelassen.

KONTRAINDIKATIONEN

« Bekannte Uberempfindlichkeit gegeniiber dem Implantatmaterial. Bei Verdacht auf Empfindlichkeit gegeniiber dem Material sollten vor der
Implantation entsprechende Tests vorgenommen werden, um die Empfindlichkeit auszuschlieBen.

¢ Unzureichende Knochenmenge oder -qualitat.

o Blutzufuhr und friihere Infektionen, die den Heilungsprozess verzégern kdnnen.

o Aktive Infektion.

¢ Bedingungen, welche die Fahigkeit oder Bereitschaft des Patienten zur Einschrankung seiner Aktivitdten oder zum Befolgen der Anweisungen
wahrend des Heilungszeitraums begrenzen kénnen.

¢ Nicht im Rahmen der Technik Knochen-Patellarsehne-Knochen verwenden.

¢ Nicht bei Kindern wahrend des Wachstums implantieren.

MOGLICHE UNERWUNSCHTE NEBENWIRKUNGEN
Mdgliche Komplikationen im Zusammenhang mit dem Implantat:
1 - Brechen der Schleife, Brechen der Zugdrahte, Brechen des Knopfes
2- Versagen bei Spannung

3- Migration oder Aufwartsbewegung der Schaltfléche

4- Reaktion auf einen Fremdkorper

Mdgliche Komplikationen beim Einsetzen des Implantats:

1- Schmerzen im Schnittbereich oder an der Operationsstelle

2- Lokale und vorubergehende entziindliche Reaktionen

3- Infektion

4- Wunddehiszenz

WARNUNG

1- Bei der Entscheidung, das Implantat zu entfernen, sollte beriicksichtigt grundsatzlich werden, dass ein zweiter operativer Eingriff ein
potenzielles Risiko fiir den Patienten darstellt. Nach der Implantatentfernung ist eine angemessene postoperative Behandlung erforderlich.

2- Der Patient muss Uber die durch die Beschaffenheit und die Funktion des Implantats bedingten Einschrankungen aufgeklért werden,
insbesondere hinsichtlich der Belastungen des Systems durch den Korper, bevor die Knochenheilung ausreichende Festigkeit bietet.

3- Es muss gewahrleistet sein, dass die Lange und der Durchmesser des Knochenkanals angemessen sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN FUR DIE VERWENDUNG

Vor der Verwendung die Unversehrtheit des Implantats und der Verpackung liberpriifen.

Im Falle der Beschadigung des Implantats, der Etiketten und/oder der Schutzverpackung nicht verwenden.

Das Produkt nach Ablauf des auf dem Etikett aufgedruckten Haltbarkeitsdatums nicht mehr verwenden. Die Leistung des Systems und die
Sicherheit des Patienten kénnten dadurch beeintrachtigt werden.

Das Auspacken und die Handhabung des Implantats missen unter aseptischen Bedingungen und unter Einhaltung der diesbeziiglichen
Vorschriften erfolgen, um die Sterilitdt zu gewahrleisten.

Beim Offnen der Kartonverpackung muss der Chirurg iiberpriifen, ob die Nummer der Charge und das Modell mit den Angaben auf dem Etikett
der Innenverpackung identisch sind. Wenn dies nicht der Fall ist, ist die Verwendung des Implantats strengstens verboten.

Das System wurde nicht im Hinblick auf seine Sicherheit und Kompatibilitat im MR-Umfeld gepriift. Es wurde nicht auf Erwdarmung, Migration oder
Bildartefakte in der MR-Umgebung getestet. Die Sicherheit des Systems im MR-Umfeld ist nicht bekannt. Eine Untersuchung an einem Patienten,
der dieses System tragt, kann Verletzungen des Patienten verursachen.

Dieses Implantat kann mit den Ublichen auf dem Markt erhadltlichen Instrumenten, die fiir die Verankerung von Bandern und Sehnen in der
orthopadischen Chirurgie vorgesehen sind, verwendet werden.

Chirurgische Instrumente unterliegen bei einer normalen Nutzung dem VerschleiB3. Instrumente, die oft benutzt wurden oder starken Belastungen
ausgesetzt waren, konnen brechen. Die Instrumente dirfen ausschlieBlich fiir die Zwecke eingesetzt werden, fiir die sie entwickelt wurden.
COUSIN BIOTECH empfiehlt, die Instrumente regelmaBig auf Abnutzung und Deformationen zu liberpriifen.

NICHT WIEDERVERWENDEN NICHT WIEDER STERILISIEREN |

Wie auf dem Etikett angegeben, ist das Produkt fiir den Einmalgebrauch bestimmt. Es darf keinesfalls wiederverwendet und/oder nochmals
sterilisiert werden (mdgliche Risiken sind unter anderem: Verlust der Sterilitat des Produkts, Infektionsrisiko, Wirksamkeitsverlust des Produkts).
COUSIN BIOTECH gibt weder Garantien noch Empfehlungen hinsichtlich der Verwendung einer speziellen Marke von Befestigungssystemen. Diese
Verdnderungen kénnen von COUSIN BIOTECH in keinster Weise kontrolliert oder gepriift werden.

Das System darf ausschlieBlich von entsprechend qualifizierten und in der Nutzung des Produkts geschulten Chirurgen verwendet werden. Der
Gebrauch von Klammern und Schrauben mit scharfen Kanten sollte vermieden werden.
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OPERATIONSTECHNIK
Vorabinformationen
Das System ist fiir den Einsatz eines 4fach-Semitendinosus Transplantats mit Retrobohrung und All-inside und Inside-out-Techniken optimiert.

Im Falle einer Retrobohrung empfiehlt COUSIN BIOTECH fiir den Durchgangskanal des Implantats einen Durchmesser von 5mm. Im Falle eines
gefiillten Kanals ist die ergédnzende Verwendung der VergroBerungsplatte vorzuziehen.

Die Verwendung des Systems bei einem Durchgangskanal mit einem Durchmesser von weniger als 5mm ist nicht validiert. Wenn der
Durchmesser des Durchgangskanals groBer als 5mm ist, liegt die Entscheidung Uber den Einsatz der VergroBerungsplatte beim Operateur.

Technik
1. Das Transplantat vernahen und in die Schlinge fiihren.

2. Einen Knochenkanal von 5mm (empfohlener Durchmesser) fiir das Durchfilhren des Implantats sowie eine fir den Durchmesser des
Transplantats passende Vertiefung anlegen.

3. Auswahl der ImplantatgroBe. Gesamtlange des Femurkanals (zwischen den beiden Kortikalbereichen) - Léange des Transplantatkanals + 5 cm.
Wenn das Ergebnis nicht gleich der ImplantatgroBe ist, auf die obere ImplantatgroBe aufrunden.

4. Die Nahtfaden durch den Knochenkanal fiihren.

5. An einer der Nahte ziehen, bis der Knopf durch den kortikalen Knochen aus dem Knochenkanal heraustritt.
6. Durch Ziehen am Transplantat den Knopf gegen die Flache des kortikalen Knochens verkippen.

7. Das Transplantat mit der bevorzugten Methode im gegentiiberliegenden Knochenkanal fixieren.

8. Den/die Nahtfaden des Knopfes herausziehen.

Einsatz der VergréBerungsplatte

Der Einsatz einer VergréBerungsplatte kann notwendig sein, um die Auflageflache des Knopfes auf dem kortikalen Knochen zu vergréBern
(gefiillter Tibial- oder Femoralkanal).

Die oben beschriebenen Schritte 1 bis 6 wiederholen.
7. Eine der beiden Nahte herausziehen.

8. Die VergroBerungsplatte unter den Knopf schieben. Sicherstellen, dass sich die restliche Naht auf der gespaltenen Seite befindet, um die
Einpassung nicht zu behindern.

9. Das Transplantat mit der bevorzugten Methode im gegeniiberliegenden Knochenkanal fixieren.

10. Den restlichen Nahtfaden aus dem Knopf ziehen.

VORSICHTMASSNAHMEN FUR DIE LAGERUNG

An einem trockenen, vor Licht und Sonne geschiitzten Ort bei Raumtemperatur in der Originalverpackung aufbewahren.

Entnahme und Entsorgung der Implantate
COUSIN BIOTECH empfiehlt die Entnahme und die Handhabung gemaB den Empfehlungen der Norm ISO 12891-1:2015 « Implants for surgery —
Retrieval and analysis of surgical implants » Teil 1: « Retrieval and Handling ».

Alle entnommenen Implantate miissen gemaB dem geltenden Protokoll zur Analyse zuriickgesendet werden. Dieses ist auf Anfrage bei COUSIN
BIOTECH erhaltlich. Wir weisen darauf hin, dass alle Implantate, die vor dem Versand nicht gereinigt und desinfiziert werden konnten, in einer
versiegelten Verpackung verpackt werden miissen.

Die Entsorgung von entnommenen Medizinprodukten muss gemaB den in dem jeweiligen Land geltenden Vorschriften fiir die Entsorgung
infektioser Abfdlle erfolgen.

Fiir die Entsorgung nicht implantierter Produkte gelten keine besonderen Empfehlungen.
INFORMATIONSANFRAGEN UND BEANSTANDUNGEN

Entsprechend seiner Qualitatssicherungspolitik bemiiht sich COUSIN BIOTECH, qualitativ hochwertige Medizinprodukte herzustellen und zu liefern.
Bei Beanstandungen oder Unzufriedenheit seitens des Gesundheitsfachpersonal (Kunden, Nutzer, verordnender Arzt...) hinsichtlich der Qualitat,
Sicherheit und der Leistungen des Produkts ist COUSIN BIOTECH schnellstmdglich dartiber zu informieren.

Im Falle von Funktionsstérungen eines Implantats oder beim Auftreten von auf dieses zuriickzufiihrenden schwerwiegenden Nebenwirkungen fiir
den Patienten muss das behandelnde Krankenhaus die in seinem Land geltenden rechtlichen Schritte einleiten und COUSIN BIOTECH
unverziglich informieren.

Bitte bei jedem Schriftwechsel die Artikelreferenz, die Chargennummer und die Kontaktdaten eines Ansprechpartners angeben sowie eine
ausfiihrliche Beschreibung des Vorfalls oder des Beanstandungsgrunds hinzufiigen.

Die Broschiren, Dokumentationen und Operationstechnik sind auf Anfrage bei COUSIN BIOTECH und seinen Vertriebshandlern erhaltlich.

Zusammenfassung
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it
Istruzioni per I’ uso

SISTEMA DI FISSAZIONE CORTICALE
DISPOSITIVO DI FISSAGGIO
PRODOTTO STERILE MONOUSO

Descrizione
Sistema di fissazione corticale dei tendini e dei legamenti.
1l sistema di fissazione & costituito da un anello continuo di sospensione dell'innesto e da un bottone in titanio per il supporto corticale.

MATERIALE

- Materiale impiantato:

Bottone corticale: Lega in titanio non ferromagnetica (Ti TA6V ELI)

Anello continuo: 100% polietilene tereftalato (PET)

Surplatine per sistema di fissazione corticale (opzione): Lega in titanio non ferromagnetica (Ti TA6V ELI)
Origine non umana e non animale. Non riassorbibile

- Materiali a contatto con il paziente durante l'intervento:

Fili di trazione: Polietilene tereftalato siliconizzato + colorante biocompatibile D&C green#6

INDICAZIONI
I Sistemi di fissazione corticale sono utilizzati per la fissazione dei tendini e dei legamenti durante le procedure di ricostruzione ortopedica, come
la ricostruzione del legamento crociato anteriore (LCA).

PRESTAZIONE
Questo dispositivo facilita la riparazione / ricostruzione legamentosa o tendinea tramite innesto osseo.
1l dispositivo € stato approvato per un impianto duraturo nell'organismo umano.

CONTROINDICAZIONI

« Ipersensibilita nota al materiale impiantato. In caso si sospetti una sensibilita al materiale, € necessario realizzare dei test appropriati per
escludere la sensibilita prima dell'impianto.

» Quantita o qualita d'osso insufficiente.

* Approvvigionamento di sangue e infezioni precedenti che possono ritardare la guarigione.

o Infezione attiva.

 Condizioni che tendono a limitare Iabilita o la volonta del paziente a moderare le attivita o a seguire le indicazioni durante il periodo di
guarigione.

» Non utilizzare con la tecnica osso — tendine rotuleo — osso.

* Non impiantare nel bambino durante il periodo di crescita.

POSSIBILI EFFETTI SECONDARI INDESIDERATI
Possibili complicanze legate all'impianto:

1- Rottura del circuito, rottura dei fili di trazione, rottura del pulsante
2- Guasto quando posto sotto tensione

3- Migrazione o capovolgimento del pulsante

4- Reazione a un corpo estraneo

Possibili complicanze legate all'inserimento dell'impianto:

1- Dolore nell'area dell'incisione o sul sito chirurgico

2- Reazioni infiammatorie locali e transitorie

3- Infezione

4- deiscenza della ferita

AVVERTENZA

1- Qualsiasi decisione di ritiro dell'impianto deve prendere in considerazione il fatto che un secondo intervento chirurgico pud comportare un
rischio potenziale per il paziente. Dopo il ritiro deve essere prevista una presa in carico postoperatoria adeguata.

2- Il paziente deve essere informato dei limiti inerenti alla natura e alla funzione dell'impianto, particolarmente per quanto riguarda I'appoggio e le
sollecitazioni esercitate dal corpo sul sistema prima che la cicatrizzazione sia sufficientemente consolidata.

3- Verificare che la lunghezza e il diametro del tunnel osseo siano appropriati.

PRECAUZIONI D'USO

Prima dell'uso, verificare l'integrita dell'impianto e dell'imballaggio.

In caso di deterioramento dell'impianto, non utilizzare etichette e/o un imballaggio di protezione.

Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza stampata sull'etichetta. Un utilizzo non conforme del dispositivo potrebbe comprometterne
I'azione e la sicurezza del paziente.

II disimballaggio e la manipolazione dell'impianto devono essere effettuati a regola d'arte e nel rigoroso rispetto delle norme di asepsi al fine di
garantire la sterilita.

Quando si apre la scatola di cartone, il chirurgo deve verificare che il numero del lotto e il modello siano identici a quelli che figurano sull'etichetta
della bustina interna. In caso contrario, € rigorosamente vietato utilizzare I'impianto.

Non é stata valutata la sicurezza e la compatibilita del dispositivo in ambiente di risonanza magnetica. Il dispositivo non & stato testato in merito a
riscaldamento, migrazione o artefatti di immagine in ambiente di risonanza magnetica. La sicurezza del dispositivo in ambiente di risonanza
magnetica non & nota. La scansione di un paziente con questo dispositivo pud provocare lesioni al paziente stesso.

Questo impianto pud essere utilizzato con strumenti standard disponibili nel mercato e previsti per la chirurgia ortopedica di ancoraggio dei
legamenti e dei tendini.

Gli strumenti chirurgici sono soggetti all'usura nelle normali condizioni di utilizzo. Gli strumenti che sono stati utilizzati ripetutamente o che hanno
subito forti sollecitazioni rischiano di rompersi. Gli strumenti devono essere utilizzati esclusivamente ai fini previsti per i quali sono stati destinati.
COUSIN BIOTECH raccomanda di controllare regolarmente lo stato di usura e di deformazione degli strumenti.

NON RIUTILIZZARE NON RISTERILIZZARE |

Conformemente all'etichetta del prodotto, I'impianto € rigorosamente monouso. In nessun caso lo si deve riutilizzare e/o risterilizzare (i rischi
potenziali includono senza limitarsi ad essi: perdita di sterilita del prodotto, rischio d'infezione, perdita di efficacia del prodotto).

COUSIN BIOTECH non offre nessuna garanzia o raccomandazione relativamente all'impiego di una marca particolare di dispositivi di fissazione. Le
proprieta di questi dispositivi sono soggette a modifiche apportate dal fabbricante che esulano completamente dal controllo di COUSIN BIOTECH.
Questo dispositivo deve essere impiantato esclusivamente da un chirurgo qualificato e debitamente formato all'utilizzo del prodotto. Evitare I'uso
di graffette o di viti con bordi taglienti.
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TECNICA CHIRURGICA

Informazioni preliminari
1l sistema & concepito per I'uso del semitendinoso 4 in retro-perforazione e per le tecniche All-Inside e Inside-Out.

Nel caso di una retro-perforazione, COUSIN BIOTECH raccomanda che il diametro del tunnel di passaggio dell'impianto sia di 5mm. Nel caso di un
tunnel pieno, € preferibile utilizzare in complemento la surplatine.

L'utilizzo del dispositivo con un diametro di tunnel di passaggio inferiore a 5mm non & convalidato. Se il diametro del tunnel di passaggio &
superiore a 5mm, sara il chirurgo a decidere se usare o meno la surplatine.

Tecnica
1. Suturare l'innesto e passarlo nell'anello.

2. Creare un tunnel osseo di passaggio dell'impianto di 5mm (diametro consigliato) e una cavita di innesto rispondente al suo diametro.

3. Scegliere la dimensione dell'impianto. Lunghezza totale del tunnel femorale (tra le due corticali) — lunghezza del tunnel dell'innesto + 5 cm. Se
il risultato non & uguale alla dimensione di un impianto, arrotondare alla dimensione dell'impianto superiore.

4. Far passare i fili di sutura attraverso il tunnerl osseo.

5. Tirare una delle suture fino a che il bottone esca dal tunnel osseo attraverso 'osso corticale.
6. Ribaltare il bottone contro la superficie dell’'osso corticale tirando sull'innesto.

7. Fissare l'innesto nel tunnel osseo opposto applicando il metodo preferito.

8. Ritirare il o i fili di sutura dal bottone.

Nel caso in cui viene utilizzata la surplatine

L'utilizzo di una surplatine pud essere necessario per aumentare la superficie di appoggio del bottone sull'osso corticale (tunnel pieno tibiale o
femorale).

A questo punto ripetere le precedenti operazioni da 1 a 6.
7. Ritirare una delle due suture

8. Far scivolare la surplatine sotto il bottone. Accertarsi che la sutura rimanente si situi sul lato con lo spacco per non compromettere
l'incastonatura.

9. Fissare l'innesto nel tunnel osseo opposto applicando il metodo preferito.

10. Ritirare il rimanente filo di sutura dal bottone.

PRECAUZIONI PER LO STOCCAGGIO

Conservare in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce del sole, a temperatura ambiente e nel proprio imballaggio di origine.
Espianto ed eliminazione dei dispositivi

COUSIN BIOTECH preconizza che I'espianto e la manipolazione vengano realizzati ai sensi della norma ISO 12891-1:2015 "Implants for surgery —
Retrieval and analysis of surgical implants" Parte 1: "Retrieval and Handling".

Tutti i dispositivi espiantati devono essere ritornati per analisi, conformemente al protocollo in vigore. Esso & disponibile su semplice richiesta
presso COUSIN BIOTECH. E importante notare che qualsiasi impianto che non si puo pulire e disinfettare prima dell'invio, deve essere inserito in
un imballaggio sigillato.

L'eliminazione di un dispositivo medico espiantato deve essere realizzata conformemente alle norme vigenti nel paese, relative all'eliminazione dei
rifiuti comportanti rischi di infezione.

L'eliminazione di un dispositivo non impiantato non & soggetta a raccomandazioni particolari.
RICHIESTA DI INFORMAZIONI E RECLAMI

Conformemente alla sua politica di qualita, COUSIN BIOTECH si impegna a fare tutto il necessario per fabbricare e fornire un dispositivo medico di
qualita. Se, tuttavia, un professionista del settore sanitario (cliente, utente, prescrittore...) avesse un reclamo o un motivo di insoddisfazione
concernente un dato prodotto, in termini di qualita, sicurezza o prestazioni, dovra informarne quanto prima possibile COUSIN BIOTECH.

In caso di disfunzione di un impianto o se esso ha contribuito a provocare un effetto indesiderato grave per il paziente, il centro di cura dovra
seguire le procedure legali vigenti nel proprio paese, e informarne immediatamente COUSIN BIOTECH.

Per qualsiasi scambio di corrispondenza, si prega di precisare il riferimento, il humero di lotto, gli estremi di un referente e dare una descrizione
esaustiva dell'incidente o del reclamo.

Le brochure, la documentazioni e la tecnica operativa sono disponibili su semplice richiesta inviata a COUSIN BIOTECH e ai suoi distributori.

Sommario
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es
Instrucciones de uso

SISTEMA DE FIJACION CORTICAL
DISPOSITIVO DE FIJACION
PRODUCTO ESTERIL DE UN SOLO USO

DESCRIPCION
Sistema de fijacion cortical de tendones y ligamentos.
El sistema de fijacion cortical esta formado por un bucle continuo para la suspension del injerto y un botdn de titanio para el soporte cortical.

MATERIALES

- Materiales implantados:

Botdn cortical: Aleacién de titanio no ferromagnética (Ti TA6V ELI)

Bucle continuo 100 % tereftalato de polietileno (PET)

Pletina expansora para sistema de fijacion cortical (opcional): Aleacion de titanio no ferromagnética (Ti TA6V ELI)
Origen ni humano ni animal. Non reabsorbible

- Materiales en contacto con el paciente durante la intervencion:

Hilos de traccion: Tereftalato de polietileno siliconado + colorante biocompatible D&C green#6

INDICACIONES
Los sistemas de fijacion cortical se utilizan para fijar tendones y ligamentos durante los procedimientos de reconstruccion ortopédica, como la
reconstruccion del ligamento cruzado anterior (LCA).

PRESTACIONES
Este dispositivo facilita la reparacion / reconstruccion de ligamentos o tendones mediante la implantacion de injerto en el hueso.
El dispositivo se ha aprobado en vista de una implantacion a largo plazo en el organismo humano.

CONTRAINDICACIONES

« Hipersensibilidad conocida al material del implante. Cuando se sospeche de la existencia de sensibilidad al material, se deberan realizar las
pruebas correspondientes y descartarse la posibilidad de que haya sensibilidad antes de la implantacion.

« Cantidad o calidad dseas insuficientes.

« Riego sanguineo e infecciones previas que puedan retrasar la curacion.

o Infeccion activa.

« Trastornos que limiten la capacidad o la disposicion del paciente a restringir las actividades o seguir las pautas indicadas durante el periodo de
recuperacion.

 No utilizar en la técnica hueso-tendoén rotuliano-hueso.

* No implantar en nifios en periodo de crecimiento.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS INDESEABLES
Posibles complicaciones relacionadas con el implante:

1- Rotura del bucle, rotura de los cables de traccion, rotura del botdn.
2- Falla cuando se coloca bajo tension.

3- Migracién o mejora del botdn.

4- Reaccion a un cuerpo extrario.

Posibles complicaciones relacionadas con la insercion del implante:
1- Dolor en el area de incision o sitio quirdrgico.

2- Reacciones inflamatorias locales y transitorias.

3- Infeccidn

4- Herida dehiscencia

ADVERTENCIAS

1- La decision de retirar el implante debe considerar la circunstancia de que una segunda intervencion quirdrgica puede conllevar riesgos para el
paciente. La extraccion debe acompafiarse de un apoyo posoperatorio adaptado.

2- Se debe poner al corriente al paciente de las limitaciones inherentes a la naturaleza y la funcion del implante, en particular, al apoyar y de las
fuerzas ejercidas por el cuerpo en el sistema antes que la cicatrizacion 6sea sea lo suficientemente sdlida.

3- Asegurarse de que la longitud y el diametro del tinel 6seo sean correctos.

PRECAUCIONES ANTES DEL USO

Antes de usar, comprobar la integridad del implante y del embalaje.

No utilizar en caso de deterioro del implante, de las etiquetas o del embalaje de proteccion.

No utilizar el producto tras la fecha de caducidad impresa en la etiqueta. El rendimiento del dispositivo y la seguridad del paciente pueden verse
comprometidas.

El desembalaje y la manipulacién del implante deben realizarse segun las normas de asepsia, para garantizar la esterilidad.

Cuando abra la caja de cartdn, el cirujano debe comprobar que el nimero del lote y el modelo sean idénticos a los datos que figuran en la
etiqueta del alojamiento interior. En caso contrario, esta estrictamente prohibido usar el implante.

El dispositivo no ha sido evaluado con respecto a su seguridad y compatibilidad en entornos de RM. No ha sido evaluado con respecto al
calentamiento, la migracion y los artefactos de imagen en entornos de RM. Se desconoce la seguridad del dispositivo en entornos de RM. La
exploracidn de pacientes con uno de estos dispositivos puede ocasionar lesiones.

Este implante pueda usarse con instrumentos estandares disponibles en el mercado y previstos para cirugia ortopédica de fijacion de ligamentos o
tendones.

Los instrumentos quirdrgicos se desgastan sometidos a un uso normal. Los instrumentos sometidos a un uso intenso o que hayan sufrido fuertes
tensiones podrian romperse. Los instrumentos solo deben utilizarse con los fines para los que se han disefiado. COUSIN BIOTECH recomienda
inspeccionar de manera habitual el desgaste y la deformacion de los instrumentos.

NO REUTILIZAR NO VOLVER A ESTERILIZAR |

En conformidad con el etiquetado de este producto, el implante es de un solo uso. No debe reutilizarse ni volver a esterilizarse (riesgos
potenciales no excluyentes: pérdida de esterilidad del producto, riesgo de infeccion, pérdida de eficacia del producto).

COUSIN BIOTECH no presenta ninguna garantia ni recomendacion en cuanto al uso de una marca particular de dispositivos de fijacion. Las
propiedades de estos dispositivos estan sujetas a modificaciones aportadas por el fabricante y en las que COUSIN BIOTECH no puede ejercer
control alguno.

Este dispositivo debe implantarse exclusivamente por un cirujano cualificado y formado en el uso del producto. No use grapas ni tornillos de
borde cortante.
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TECNICA QUIRURGICA
Informacidn preliminar
El sistema esta optimizado para el uso semitendinosos 4 en retroperforacion y las técnicas All-Inside e Inside-Out.

En caso de una retroperforacién, COUSIN BIOTECH recomienda un didmetro de 5mm para el tunel de paso del implante. En caso de un tdnel
macizo, es preferible utilizar la pletina expansora como complemento.

El uso del dispositivo con un diametro de tdnel de paso inferior a 5mm no es valido. Si el didmetro del tinel de paso es superior a 5mm, es
responsabilidad del cirujano la apreciacion de usar o no la pletina expansora.

Técnica
1. Suturar el injerto y pasarlo por el lazo.
2. Crear un tunel dseo de paso del implante de 5mm (didmetro aconsejado) y una cavidad de injerto adaptada a su didmetro.

3. Seleccion del tamafio del implante. Longitud total del tunel femoral (entre las dos corticales) - longitud del tunel del injerto + 5 cm. Si el
resultado no es igual al tamafio de un implante, redondear al tamafio del implante superior.

4. Pasar los hilos de sutura por el tinel dseo

5. Tirar de una de las suturas hasta que el botdn salga del tinel dseo por el hueso cortical.
6. Mover el boton contra la superficie del hueso cortical tirando del injerto.

7. Fijar el injerto en el tdnel 6seo opuesto con el método deseado.

8. Quitar los hilos de sutura del botdn.

Si usa la pletina expansora

El uso de una pletina expansora puede ser necesario para aumentar la superficie de apoyo del boton en el hueso cortical (tinel macizo tibial o
femoral).

Reanudar las etapas anteriores, de la 1 a la 6.

7. Quitar una de las dos suturas

8. Colocar la pletina expansora bajo el botdn. Asegurarse de que la sutura restante se sitle del lado cortado para no dafiar el encaje.
9. Fijar el injerto en el tinel éseo opuesto con el método deseado.

10. Quitar el hilo de sutura restante del botdn.

PRECAUCIONES DE ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco, protegido de la radiacién solar, a temperatura ambiente y en su embalaje original.

Explantacidn y eliminacion de los dispositivos

COUSIN BIOTECH recomienda que la explantacion y la manipulacion se realicen segln las recomendaciones de la norma ISO 12891-1:2015
«Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants» Parte 1: «Retrieval and Handling».

Todo dispositivo explantado debera devolverse para su analisis, segln el protocolo vigente. Este esta disponible bajo peticion simple para COUSIN
BIOTECH. Es importante tener en cuenta que cualquier implante que no pueda limpiarse ni desinfectarse antes de enviarse debera introducirse en
un embalaje sellado.

La eliminacion de un producto sanitario explantado debe realizarse de acuerdo con las normas vigentes en el pais, relativas a la eliminacion de
residuos con riesgo infeccioso.

La eliminacién de un producto sanitario no implantado no esta sujeta a recomendaciones particulares.
PETICION DE INFORMACION Y RECLAMACIONES

De acuerdo con su politica de calidad, COUSIN BIOTECH se compromete a poner todo por su parte para producir y suministrar un producto
sanitario de calidad. Si un profesional sanitario (cliente, usuario, prescriptor, etc.) tuviera una reclamacion o un motivo de insatisfaccion relativo a
un producto, en términos de calidad, seguridad o de prestaciones, debera informar de ello a COUSIN BIOTECH lo antes posible.

En caso de mal funcionamiento de un implante o si este hubiera podido provocar un efecto indeseable grave para el paciente, el centro de
tratamiento debera seguir los procedimientos legales vigentes de su pais e informar de ello a COUSIN BIOTECH sin plazo restrictivo.

Para cualquier correspondencia, incluir la referencia, el nimero del lote, los datos de un referente y una descripcion exhaustiva del incidente o de
la reclamacion.

Los folletos, la documentacion y la técnica operatoria estan disponibles bajo peticion simple a COUSIN BIOTECH y a sus distribuidores.

Resumen
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pt
Nota de instrucdes

SISTEMA DE FIXACAO CORTICAL
DISPOSITIVO DE ANCORAGEM
PRODUTO DE USO UNICO ESTERIL

DESCRICAO
Sistema de Fixagdo Cortical para tenddes e ligamentos.
O sistema de fixagdo cortical € composto por um lago continuo para a suspensdo do enxerto e um botdo de titanio para o suporte cortical.

MATERIAIS

- Materiais implantados:

Botdo cortical: Liga de titanio ndo ferromagnético (Ti TA6V ELI)

Lago continuo: 100 % tereftalato de polietileno (PET)

Sobreplatina para sistema de fixagdo cortical (opcional): Liga de titanio ndo ferromagnético (Ti TA6V ELI)
Origem nem humana nem animal. N&o absorvivel

- Materiais em contacto com o paciente durante a intervencao:

Fios de tragdo: Polietileno tereftalato de silicone + corante biocompativel D&C verde#6

INDICACOES
Os Sistemas de Fixagdo Cortical sdo utilizados para a fixacdao de tendGes e ligamentos durante procedimentos de reconstrucdo ortopédica, como a
reconstrugdo do ligamento cruzado anterior (LCA).

DESEMPENHO
Este dispositivo facilita a reparagdo / reconstrugdo de ligamentos ou tenddes através da introdugdo de enxerto no osso.
O dispositivo foi aprovado com vista a uma implantagao a longo prazo no organismo humano.

CONTRAINDICACOES

 Hipersensibilidade conhecida ao material do implante. Quando houver suspeita de sensibilidade do material, devem realizar-se os testes
adequados e a sensibilidade deve ser descartada antes da implantagao.

* Quantidade ou qualidade insuficiente de o0sso.

« Irrigacdo sanguinea e infegOes anteriores que podem atrasar a cicatrizagdo.

« Infegdo ativa.

» CondigGes que tendem a reduzir a capacidade ou a disposicdo do paciente de limitar as atividades ou seguir instrugdes durante o periodo de
cicatrizagdo.

» Ndo deve ser utilizado na técnica osso - tenddo patelar - osso.

* Ndo implantar em criangas durante o crescimento.

POSSIVEIS EFEITOS SECUNDARIOS INDESEJAVEIS
Possiveis complicagoes ligadas ao implante:

1- Rompimento do lago, quebra dos fios de tracdo, quebra do botdo
2- Falha quando colocado sob tensdo

3- Migragdo ou aumento do botdo

4- Reagdo a um corpo estranho

Possiveis complicages ligadas a insercdo do implante:

1- Dor na area da incisdo ou sitio cirdrgico

2- Reag0es inflamatdrias locais e transitorias

3- Infecgao

4- Deiscéncia de ferida.

AVISO

1- Qualquer decisdo de remogdo do implante deve ter em conta o facto de que uma segunda intervencdo cirdrgica pode potencialmente induzir
um risco para o paciente. Devem-se seguir cuidados pds-operatdrios adequados apds a remogdo.

2- O paciente deve ser informado das limitagGes inerentes a natureza e a fungdao do implante, particularmente no sentido do apoio e das
limitagGes exercidas pelo corpo sobre o sistema até que a cicatrizacdo 6ssea seja suficientemente forte.

3- Certificar-se de que o comprimento e o didmetro do tunel dsseo sdo apropriados.

PRECAUCOES ANTES DA UTILIZACAO

Antes de qualquer utilizagdo, verificar a integridade do implante e da embalagem.

Ndo utilizar em caso de deterioracdo do implante, dos rétulos e/ou da embalagem.

Nao utilizar o produto apos a data impressa no rétulo. O desempenho do dispositivo e a seguranga do paciente podem ficar comprometidas.

O desembalamento e a manipulagdo do implante devem ser realizados em conformidade com as normas assépticas, para garantir a sua
esterilidade.

Na abertura da caixa de cartdo, o cirurgido deve verificar que o nimero do lote e 0 modelo sdo idénticos aos dados que constam no rétulo da
bolsa interior. Caso contrario, o uso do implante é estritamente proibido.

Este dispositivo ndo foi avaliado quanto a seguranga e compatibilidade no ambiente de RM. N&o foi testado quanto ao aquecimento, migracdo ou
artefactos nas imagens no ambiente de RM. A seguranca do dispositivo em ambiente de RM é desconhecida. Examinar um paciente que tenha
este dispositivo pode resultar em lesGes no paciente.

Este implante pode ser utilizado com instrumentos padrdes disponiveis no mercado e destinados a cirurgia ortopédica de ancoragem de
ligamentos ou tenddes.

Os instrumentos cirdrgicos estdo sujeitos a desgaste durante o uso normal. Os instrumentos que tenham sido usados varias vezes ou tenham sido
submetidos a severas restrices sdo propensos a partir. Os instrumentos sé devem ser usados para os fins para os quais foram concebidos.
COUSIN BIOTECH recomenda que o desgaste e a deformacdo de instrumentos sejam regularmente inspecionados.

NAO REUTILIZAR NAO VOLTAR A ESTERILIZAR |

Em conformidade com a rotulagem deste produto, o implante é de uso Unico. Ndo deve, em caso algum, ser reutilizados ou reesterilizados (riscos
potenciais incluem, entre outros): perda de esterilidade do produto, risco de infegdo, perda de eficacia do produto).

COUSIN BIOTECH ndo presta qualquer garantia nem recomendagdo no que se refere a utilizacdo de uma marca particular de dispositivos de
fixacdo. As propriedades destes dispositivos estdo sujeitos a alteragdes feitas pelo fabricante e sobre as quais COUSIN BIOTECH ndo pode exercer
qualquer controlo. .

Este dispositivo deve ser implantado exclusivamente por um cirurgido qualificado e formado para o uso do produto. E necessario evitar o uso de
agrafes ou de parafusos de bordo afiado.
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TECNICA CIRURGICA

Informacodes preliminares

O sistema esta otimizado para a utilizacdo da técnica de enxerto semitendinoso quadruplicado com perfuragdo retrograda e as técnicas «all-
inside» e «inside-out».

No caso de uma retro perfuragdo, COUSIN BIOTECH recomenda para o tunel de passagem do implante um didametro de 5mm. No caso de um
tunel cheio, é preferivel utilizar a sobreplatina complementarmente.

A utilizagdo do dispositivo com um diametro de tunel de passagem inferior a 5mm ndo € validada. Se o didmetro do tunel de passagem é superior
a 5mm, a avaliacdo é deixada ao critério do cirurgido sobre o uso ou ndo da sobreplatina.

Técnica
1. Suturar o enxerto e passa-lo pelo lago.

2. Criar um tunel ésseo de passagem do implante de 5mm (didmetro recomendado), bem como uma cavidade de enxerto adaptada ao seu
diametro.

3. Escolha do tamanho do implante. Comprimento total do tunel femoral (entre os dois corticais) - comprimento do tunel do enxerto + 5 cm. Se o
resultado ndo é igual ao tamanho de um implante, arredondar ao tamanho do implante superior.

4, Passar os fios de sutura pelo tunel dsseo.

5. Puxar uma das suturas até que o botdo saia do tinel dsseo pelo osso cortical.
6. Oscilar o botdo contra a superficie do osso cortical puxando o enxerto.

7. Fixar o enxerto no tunel ésseo oposto utilizando o método desejado.

8. Retirar o(s) fio(s) de sutura do botao.

No caso da utilizacdo da sobreplatina

Podera ser necessario usar uma sobreplatina para aumentar a superficie de contacto do botdo no osso cortical (tunel tibial ou femoral completo).
Em seguida, repita as etapas 1 a 6 anteriores.

7. Remover uma das duas suturas

8. Deslizar a sobreplatina para baixo do botdo. Confirmar se a sutura remanescente esta do lado fendido para ndo prejudicar o aninhamento.
9. Fixar o enxerto no tunel dsseo oposto utilizando o método desejado.

10. Retirar o fio de sutura remanescente no botdo.

PRECAU§6ES DE ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco, ao abrigo dos raios solares, a temperatura ambiente e na embalagem original.

Explantacao e eliminacdo dos dispositivos

A COUSIN BIOTECH recomenda que a explantagdo e a manipulacdo sejam efetuadas de acordo com as recomendagdes da norma ISO 12891-
1:2015 «Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants», Parte 1: «Retrieval and Handling».

Todos os dispositivos explantados devem ser devolvidos para analise, de acordo com o protocolo em vigor. Este protocolo esta disponivel
mediante pedido junto da COUSIN BIOTECH. E importante notar que qualquer implante que ndo possa ser limpo e desinfetado antes de ser
enviado, devera ser colocado numa embalagem selada.

A eliminagdo de um dispositivo médico explantado deve ser realizada em conformidade com as normas em vigor no pais, relativas a eliminagao de
residuos com riscos infecciosos.

A eliminagao de um dispositivo ndo implantado ndo é objeto de recomendagdes particulares.

PEDIDOS DE INFORMACOES E RECLAMACOES

Em conformidade com a sua politica de qualidade, a COUSIN BIOTECH envida todos os esforgos para produzir e fornecer um dispositivo médico
de qualidade. Ndo obstante, caso algum profissional de salde (cliente, utilizador, médico especialista, etc.) tenha alguma reclamagdo ou motivo
de insatisfagdo relativamente a um produto, em termos de qualidade, seguranca ou desempenho, devera informar a COUSIN BIOTECH com a
maior rapidez possivel.

Em caso de avaria de um implante ou se este tenha contribuido para causar um efeito indesejavel grave no doente, o centro de cuidados devera
seguir os procedimentos legais em vigor no pais e informar a COUSIN BIOTECH com a maior rapidez possivel.

Toda a correspondéncia devera indicar a referéncia, nimero do lote, os dados de um referente e uma descricdo pormenorizada do incidente ou
reclamagao.

Estdo disponiveis brochuras, documentos e a técnica cirdrgica mediante pedido a COUSIN BIOTECH e respetivos distribuidores.

Resumo
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DuAAadio odnyiwv
ZYZTHMA ZTAGEPOMNOIHZHZ ®AOIQAOYZ
AIATA=H ATKYPQZHZ
AMNOZTEIPQMENO MPOION MIAS XPHEHZ

NEPIFPA®H

ZUoTnKa oTabeponoinong PACIOAOUG TEVOVTWY KAl CUVOECHWV.

To puBuIlopevo cuoTnUa oTaBeponoinong anoTeAsiTal anod €va cuvexn BPOXO yia TNV avapTnaon Tou HOooXeUUATOG Kal €va Koupni TITaviou yia Tnv
unooTpIEN Tou PAoIMIOUC.

YAIKA

- Eugurevpéva YAikd:

Koupni gAoiwdoug: Mn o1dnpopayvnTikod kpapa Tiraviou (Ti TA6V ELI)

Zuvexng Bpoxog: 100% TepeBaAiko noAualBuAevio (PET)

MAaka enékTaong yia To aloTnua atabeponoinang eAoiwdoug (MpoalpeTikni): Mn a1dnpopayvnTikd kpdua Tiraviou (Ti TA6V ELI)
OUTe avBpwnivng ouTe {wIKNAC NPoEAEUCNG. M anoppoProILo

- YAIxd o€ enagij pe Tov aoBsvij kard Ti) JIGPKEIA TG ENEUPAOTIG:

Nrpata ENENG: ZIAikovouyxo Tepe@Bahikd noAuaiBulévio + BiooupBaTh xpwoTikn oucia D&C green#6

ENAEIZEIZ
Ta Zuomiuata ZTepéwong PAoINSoUG XpnoiponoloUvTal yia Tn OTEPEWON TWV TEVOVTWV KAl TWV OUVOECUWV Katd Tn didpkeia dladikaciwv
0pBoneIKNG AVaKaTaokeUnG ONwe n avakaTaokeur Tou npoabiou XiaoToU cuvdeapou (ACL).

ENIAOZEIZ
AuTH n ouokeun SIEUKOAUVEI TNV anokaTaoTaon / avadounon Twv OUVOECHWY I TwV TEVOVTWY YIa TNV TOMOBETNON TOU JOOXEUPATOG OTO 0CTO.
H ouoKeur £xel eykpIBE yIa HAKPOXpOVIa EUPUTEUCN OTOV avBpwIvVo Opyaviouo.

ANTENAEIZEIZ

» [VWOTN UNgpeUaiodnaia oTo UAIKO ToU EUPUTEUNATOG. ‘Onou undpyel unowia euaiodnaiag oTo UNIKO, NPENEI va yivouv ol KaTAANAEG SOKIPEG Kal
va anokAeioTei n euaiobnaoia npiv and Tnv gueUTEUON.

o AVENAPKIG NOOOTNTA I NOIOTNTA 00ToU.

« [apoxn ailaTog kai NPonyouUKEeVeG AOIMMEEIC Nou pnopei va eniBpadlvouy Tnv enoUAwan.

« Evepyn HOAuvaon.

o SUVONKECG Nou Teivouv va nepiopifouv Tnv IKavoTnTa fj TNV Npodupia Tou aoBevolg va NepIopioel TIG dpacTnPIOTNTEG TOU 1) va akoAouBnoel TIg
o0nyieg kata Tn diApKela TNG ENOUAWONG.

* Na Jn XpnoiponolgiTal yia Tnv TEXVIKI 00ToU - €NyovaTISIKOG TEVOVTAG -00TO.

e Na pnv uguTtelsTal o Naidid katd Tn diApKela TnG avanTugng Toug

NIGANEZ ANENIGYMHTEZ ENEPIEIEX

MBavég EMNAOKEG MOU OXETICOVTAI HIE TO EPPUTEULA:

1 - Znaaciyo Tou Bpoxou, Bpalion Twv kaAwdiwv ENENG, ONACIUo TOU KOUpMIoU
2- BAGBn und Taon

3- MeTeykaTaoTaon r) enavaAnyn Tou Koupniou

4- AvTidpaaon og &vo owpa

MBavég EMNAOKEG NOU OXETICOVTAI [IE TNV EI0AYWYT TOU EPPUTEUHATOG:
1- Movog oTnv nepioxn TOUNG 1} OTN XEIPOUPYIKN MEPIOXN

2- TonikéG kal NapodIKEG PAEYHOVADEIG avTIOPATEIG

3- MoAuvon

4- AnokOAANan TnG NANyNng

NPOEIAOMNOIHZH

1- KaBe anogacn apaipeong Tou eUeUTEUNATOG Ba npénel va Aaupavel unoywn To yeyovog OTI pia SeUTePN XEIPOUPYIKN enEpBacn evOEXETal va
anoTeAéael Kivduvo yia Tov acBevry. MeTa Tnv agaipeon 8a npénel va undp&el kKaTaAnAn HETEYXEIPNTIKN napakoholdnan.

2- O aoBeviic Ba npénel va evnUePWOEl OXETIKA E TOUG EYYEVEIC NEPIOPIOUOUC TNG PUONG Kal TNG AIToupyiag Tou p@uTeUaToG, €I0IKOTEPA OF
0,TI apopa TNV GTNAPIEN Kal TOUC NEPIOPICKOUG NMOU acKoUvTal anod To OWA OTo CUCTNA NPIV KATACTE! aTIBApPr N OCTIKI ENOUAWON.

3- BeBaiwBeiTe yia To KAaTAANAO PNKOG Kal Tn IAUETPO TNG OCTIKNAG Orpayydc.

NPO®YAAZEIZ MPIN TH XPHZH

Mpiv ano kabe xpnaon, eAEYETE TNV akePaIOTNTA TOU EUPUTEULATOG Kal TNG OUCKEUATIac.

Mnv To XPNOILOMNOINCETE OE NEPINTWON POOPAG TOU EUPUTEULATOC, TWV ETIKETWV I} KAl TG NPOCTATEUTIKIG CUCKEUATIAG,

Mnv XpnNOIKOMNOINCETE TO NPOIOV PETA TNV nuepopnvia ARENG nou avaypd@eTal oTnv €TIKETA. EVOEXETAl va £xel unoBabpioTei n Asiroupyia Tng
OUOKEUNG KaBwg kal n acpalela Tou agBevoUlc,

H anoouokeuaadia kal 0 XEIPIOUOG ToU EUPUTEUNATOG Ba Npénel va yivovTal oUU(Va PE TOUG KAVOVEG aonyiag NPOKEILEVOU va EA0PANIOTEI N
oTeipdTNTA.

MeTa To Avolypa Tou XapTokIBwTIoU, 0 XEIpoupyog Ba npénel va BeBaiwbei 0TI 0 apIBUOG NapTidag kal To HOVTENO €ival idla PE Ta GToIxEId NMou
avaypagovTal aTny €TIKETA Kal TNV EGOTEPIKN ONKN. Z& avTiBETN NEPINTWON, anayopeUsTal auaTned N Xprion Tou EJeUTEUATOC.

H ouokeun dev €xel a€lohoynBei yia Tnv ao@daAeia kai T oupBaToTnTa TnG o NepIBArov payvnTikng akTivoBoAiag (MR). Agv €xel SoKIUAOTEI yia
BepudTNTA, WETAKIVNON, N €KOvVa OTO MePIBAANOV payvnTikng akTivoBohiag (MR). H ao@dAeila TnG OUOKEURG Ot NePIBAMOV  HayvnTIKAG
akTivoBoAiag (MR) €ival GyvwaoTn. Zapwan o€ €vav aoBevr) Nou EXEl QUTH T CUOKEUN eVOEXETAI va 0dNyNOEl OE TPAUKATIONO Tou acBevouc.

AuTO TO €U@UTEUNA PNopei va xpnoiponoindsi pe Ta epyaleia mou diaTiBevral oTnv ayopd kai npoopilovtal yia Tnv opBonediKr XEIPOUPYIKH
aykUpWONG OUVOETHWYV Kal TEVOVTWV.

Ta xelpoupyika epyaleia unodkevtal o @Bopa KaTa Tn ouvnBIoUEVN Xpron. Ta epyakeia nou €xouv xpnaoiponoindei NOAAEG POPEC 1) Nou €xouv
unoaTei peyaAn katanovnon eivar emippenn otn Bpalon. Ta epyakeia Ba npenel va XpnaoidonoloUvTal anokAEIOTIKA yia Toug oKomoug yid Toug
onoioug £xouv oxediaoTei. H COUSIN BIOTECH ougTrvel TV TAKTIKH ENIBE®PNON TWV EPYAAEiwV wG NPog Tn pBopd Kdl TNV Napapop@wan.

AEN ENANAXPHZIMONOIEITAI AEN AMOZTEIPQNETAI

SUNQWVA e TN Oravan autolU Tou NPoiovTog, To ENPUTEUNA gival Wiag xpriong. Aev Ba npénel og kapia nepinTwaon va &avaxpnaoiygonoindei i kai
va anooTelpwBei (o1 miBavoi Kivduvol nepidapBavouv ala dev nepiopifovTal oTa €§nG: anwAela oTEIPOTNTAG, KivOUVOG POAUVONG, anwAeia
anoTEAECATIKOTNTAG TOU MPOIGVTOC).

H COUSIN BIOTECH &ev napéxel kapia gyyunon oUTe ouoTaon e O,TI agopa Tn XpRon OUYKekpIpévng pdpkag didTagng otabeponoinong. Ol
IDI0TNTEG QUTWV TwV JIATAEEWV anoTEAOUV AVTIKEILEVO TPOMOMOINCEWY NoU NpayyaTonololvTal and Tov kataokeuaoTr kai n COUSIN BIOTECH
Oev Jnopei va Tig eAEYEEL.

AuTI n ouokeur Ba Npénel va ePUTEUETAl ANOKAEIOTIKA anod XelpoUpyo ekNaISEUMEVO OTN XPrON TOU NPoiovToc. ©a npénel va ano@eUyeTal n
XPrion ouvoeTnpwY N BIdWV e aixuned dkpa.
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XEIPOYPI'IKH TEXNIKH

MpPoKAaTAPKTIKEG NANPOWPOPIES

H ouokeun sival BeATIOTONOINUEVN YIA TN XPRON TOU IyVUAKOU TEVOVTA 4 HE XPron Tou NUITEVOVT®O0UG 10ToU Kal TIG TeXVIKEC All-Inside kai Inside-
Out.

>Tnv nepinTwon dIEUpUVONG TNG ECWTEPIKNC dIaUETPoU Hiag onnc, n COUSIN BIOTECH cuaTrvel arpayya SIEAEUCNG TOU EPPUTEUNATOC dIaUETPOU
5mm. CUUNANPWUATIKA. ETNV NEPINTWOoN NARPOUG ofpayyac, sival NpoTIHOTEPN N XPron TNS NAGKAG ENEKTAGNC.

H xprion TNG GUOKEUNG KE JIAUETPO Onpayyag JIEAEUONG MIKPOTEPN TwV 5mm dev €xel enkupwBei. Eav n dIGUETPOC TNE ornpayyag SIEAEUCNG gival
MeyaAUTepn and 5mm, n Xpron Tng NAAKag eNEKTAoNG UNOKeITal aTnv a&loAdynaon Tou XelipoUpyou.

TeXVIKN

1. PayTe TO POOYEUKA Kal NEPAOTE To anod To Bpdxo.

2. AnMIoupynoTe Hia OOTIKR onpayya OIEAEUONG TOU €UPUTEUNATOG JIAMETPOU 5mm  (ouvioTwHevn OIGUETPOG) KaBWE Kal Hid KOIAOTNTA
HooxeUaTog KaTaAAnAn yia Tn JIAPETPO Tou.

3. Emhoyr| pey€Boug eppUTEUNATOG. SUVOAIKO WNKOG KNnpiaiag onpayyag (METagu Twv dUo PAOINdWV) - WKOG Onpayyag Tou JOoXEUHaTog + 5 cm.
Eav To anotéAeopa dev ival ioo e To PEYEBOG KANOIOU EPPUTEUNATOC, GTPOYYUAOMOINOTE NPOG TO HEYEDOG TOU HEYAAUTEPOU EUPUTEUNATOG,

4. MepdoTe Ta vAaTa pagng JEoa anod TNV ooTIKA ofpayya.

5. TpaBn&re éva and Ta paupaTa YEXP! To Koupni va €EEABI and Tnv oCTIKN orjpayya HECW Tou PpAoIm3ouUG oaToU.
6. METTE TO KOUKMNI NPOG TNV EMIPAVEIA TOU PAOIOSOUG TPABWVTAG TO HOOXEUHA.

7. ZTEPEWATE TO PHOOXEUKA OTNV avTIOETN 0OTIKN orpayya XpnoiJonolmvTag Tnv enibunnTn péBodo.

8. AQaIp£0TE TO 1} TA VARATA PAPG TOU KOUMnIoU.

Z& NEPIiNTWON XPNONG TNG NAGKAG ENEKTACNG

H xprion nNAakag enékTaong iowg va sival anapaitnTn NPokeIJévou va au&nbei n empavela oTnpIENg Tou KoupnioU aTo PACIWIEG (MANPNG Kvnuiaia
1| Holpiaia onpayya).

2TV NEPINTWON auTh, ENavaldBeTe Ta nponyoUleva Bruata 1 éwg 6.

7. ApaipgaTe éva ano Ta duo payparta

8. ZUpeTe TNV NAAKa €NEKTAONG KATW anod To koupni. BeBaiwOeite 0TI To GAO pappa BpiokeTal aTnv NAEUpd SlaXwpPIoHOU MPOKEIMEVOU va KNV
€UNOJICEl TOV EYKIBWTIONO.

9. STEPEWOTE TO WOOYEUKA OTNV AVTIBETN OOTIKN Grpayya XpnoidonolmvTag Tnv enibupnTn pédodo.

10. A@aipéaTe To UNOAOINO VAPA PAPnG anod To KOUWI.

NMPO®YAAZSEIZ KATA THN ANNOOHKEYZH

®UNGOOETE TO NpoidV 0 PEPOG ENPO, HAKPIA anod To NAIAKO PwC, os Beppokpaacia NepIBANOVTOG kal oTNV apxIKr GUCKeEuagia Tou.

Ex@UTEUON KAl anoppIyn TOV CUOKEUMV

H COUSIN BIOTECH ouoTrvel Tnv Npaypartonoinon Tng eKQUTEUONG Kal ToU XEIpIoPoU oUUp®Va e TIG OUCTACEIG Tou npoTunou ISO 12891-
1:2015 «Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants» Mépog 1: «Retrieval and Handling».

KaBe ouokeun nou ek@uTeUETal Ba NPENEl va EMICTPEPETAl YIA AVAAUCH, CUPQWVA KE TO 1I0XUOV NPWTOKOANO. AuTO eival dIaBEoIpo PETA and
aitnua otnv COUSIN BIOTECH. Eival onuavTiko va onpelwdei 0TI kGBe eppuTeUa nou dev Ynopei va kabapioTei kal va anoAupaveei npiv anod tnv
anocToAn Ba npénel va ToNoBETEITal 0E OPppayIoPéV CUCKEUATia.

H anoppiyn eKQUTEUPEVNG IATPIKNAG CUCKEUNG Ba Npénel va npayuaTornolsital cUU@®Va e TOUG KavovioHoUG Moy IoXUoUV OTn XWPa OXETIKA HE
TNV andppiyn anoBANTWV NoU EVEXOUV KIVOUVOUG LOAUVONG.

H anoppiyn OUCKEUNG Nou dev £XEl EPPUTEUTEI eV anoTeAEl QVTIKEIPEVO EIDIKOV CUCTACEWV.
AITHMATA I'A NAHPO®OPIEZ KAI MAPAMONA

S0ppwva Pe TNV NoNITikr noidTNTag nou epappolel, n COUSIN BIOTECH deopeleTal yia Tnv napaywyn kair npoundeia piag noioTIKAG IaTPIKNAG
ouokeunG. Eav woTooo kanolog enayyeAdaTiag Tou kAadou uyeiag (NeAATng, xpnomng, Bepanwv 1aTpdg KAM.) €xel kKanolo napdnovo f dev eivai
IKavonoINKéVog anod To MPoidv, w¢ NpPog TNV NoldTnTa, TNV acpaiela f TG emdOCEIG Tou NpoidvTog, Ba npénel va evnuepwaoel Tnv COUSIN
BIOTECH To GUVTOMOTEPO dUVaTO.

Ze nepinTwaon dUoAEIToupyiag Kamnolou eUQUTEUNATOG N €dv autd ouvéBaAAe oe kanola ooBapr) aveniBUUNTN nidpacn yia Tov acBevr), To KEVTPO
uyeiag Ba npénel va akoAouBroel TIG VOMIKEG dladikaagieg Nou IoXUOUV GTn XWPa Kal va evnuepwaoel dpeoa Tnv COUSIN BIOTECH.

S kGBe enikoivwvia, oag napakahoUPe va avapePeTe Tov apiBud avagopdg, Tov apiBud napTidag, Ta oToIXEia Tou ava@EPovTog, Kabwg Kal
AenTopepn NepIypagr Tou GUKBAVTOG I} TOU Napanovou.

Ta uUAAGdIa, N TeKPNPIwaoN Kal N XEIPOUPYIKN TEXVIKN gival dlaBéoipa Peta and aitnua otnv COUSIN BIOTECH kal oToug dIavopeic Tng.

TTEPIANWN
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Gebruiksinstructies

CORTICAAL FIXATIE SYSTEEM
STERIEL ANKER APPARAAT
STERIEL PRODUCT VOOR EENMALIG GEBRUIK

BESCHRIJVING

Corticaal fixatiesysteem voor pezen en banden.

Het corticaal fixatiesysteem bestaat uit een continue lus voor ophanging van het transplantaat en een titanium knoop voor corticale
ondersteuning.

MATERIALEN

- Geimplanteerde materialen:

Corticale knoop: Niet-ferromagnetische titaniumlegering (Ti TA6V ELI)

Continue lus: 100% polyethyleentereftalaat (PET)

Extensieplaatje voor corticaal fixatiesysteem (optioneel): Niet-ferromagnetische titaniumlegering (Ti TA6V ELI)
Niet van dierlijke of menselijke oorsprong. Niet-absorbeerbaar

- Materialen die in contact komen met de patiént tijdens de operatie:

Trekdraden: Gesiliconiseerd polyethyleentereftalaat + biocompatibele kleurstof D&C green#6

INDICATIES
Corticale fixatiesystemen worden gebruikt om pezen en ligamenten te fixeren tijdens orthopedische reconstructieprocedures, zoals een
reconstructie van de voorste kruisband (VKB).

WERKING
Dit systeem vergemakkelijkt reparatie/reconstructie van ligamenten of pezen door fixatie van een implantaat in het bot.
Het systeem is goedgekeurd voor langdurige implantatie in het menselijk lichaam.

CONTRA-INDICATIES

» Bekende overgevoeligheid voor het materiaal van het implantaat. Bij een vermoeden van gevoeligheid voor het materiaal moeten vaér het
implanteren de vereiste tests worden uitgevoerd om gevoeligheid uit te sluiten.

» Ontoereikende hoeveelheid of kwaliteit van het bot.

 Bloedtoevoer en eerdere infecties die de genezing kunnen vertragen.

 Actieve infectie.

* Omstandigheden die een beperking opleveren voor het vermogen of de bereidheid van de patiént om tijdens de herstelperiode zijn/haar
activiteiten te beperken of aanwijzingen op te volgen.

¢ Mag niet worden gebruikt voor de BPB-techniek (bot — patellapees — bot).

* Niet implanteren bij kinderen die in de groei zijn.

MOGELIJKE ONGEWENSTE BIJWERKINGEN

Mogelijke complicaties als gevolg van het implantaat:

1- Breuk van de lus, breuk van de trekdraden, breuk van de knoop
2- Systeem faalt onder spanning

3- Migratie of omkering van de knoop

4- Reactie op een vreemd lichaam

Mogelijke complicaties als gevolg van het inbrengen van het implantaat:
1- Pijn in het incisiegebied of op de operatieplaats

2- Lokale en tijdelijke ontstekingsreacties

3- Infectie

4- Wonddehiscentie

WAARSCHUWINGEN

1- Bij eventuele beslissingen om een implantaat te verwijderen moet rekening worden gehouden met het feit dat een tweede chirurgische ingreep
een risico voor de patiént kan opleveren. Na verwijdering is altijd de juiste postoperatieve zorg vereist.

2- De patiént moet worden geinformeerd over de beperkingen die verbonden zijn aan de aard en de functie van het implantaat. Dit geldt met
name voor het gewicht en de belasting van het systeem door het lichaam voordat het bot voldoende is genezen.

3- Zorg dat de bottunnel de juiste lengte en diameter heeft.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR GEBRUIK

Controleer voor gebruik of het implantaat en de verpakking volledig intact zijn.

Gebruik het implantaat niet als het implantaat zelf, de etiketten en/of beschermende verpakking zijn beschadigd.

Gebruik het product niet na de vervaldatum die op het etiket staat vermeld. Dit kan de prestaties van het systeem en de veiligheid van de patiént
in gevaar brengen.

Volg voor het uitpakken en het aanraken van het implantaat een aseptische werkwijze om de steriliteit te garanderen.

Bij het openen van de kartonnen doos dient te chirurg te controleren of het partijnummer en het model overeenkomen met de gegevens die
staan vermeld op het etiket van de binnenverpakking. Is dit niet het geval, dan is het gebruik van het implantaat streng verboden.

De veiligheid en geschiktheid van dit hulpmiddel in een MRI-omgeving zijn niet beoordeeld. Het hulpmiddel is niet getest op verwarming, migratie
of beeldartefacten in een MRI-omgeving. Over de veiligheid van het hulpmiddel in een MRI-omgeving is niets bekend. Wanneer scans worden
gemaakt van een patiént met dit hulpmiddel, kan dit patiéntletsel tot gevolg hebben.

Dit implantaat mag worden gebruikt in combinatie met standaard, in de handel verkrijgbare en voor orthopedische chirurgie gespecificeerde
instrumenten voor het verankeren van banden of pezen.

Bij normaal gebruik zijn chirurgische instrumenten onderhevig aan slijtage. Instrumenten die vaak zijn gebruikt of die zwaar worden belast,
kunnen snel breken. Instrumenten mogen uitsluitend worden gebruikt voor het beoogde doel. COUSIN BIOTECH adviseert om instrumenten
regelmatig te inspecteren op slijtage en verbuiging.

NIET HERGEBRUIKEN NIET HERSTERILISEREN

Het implantaat is bedoeld voor eenmalig gebruik, zoals staat vermeld op het etiket. Het implantaat mag onder geen enkele voorwaarde worden
hergebruikt of opnieuw worden gesteriliseerd (mogelijke risico's zijn 0.a.: verlies van de steriliteit van het product, risico op infectie, verlies van de
werkzaamheid van het product).
COUSIN BIOTECH biedt geen enkele garantie en verstrekt geen adviezen voor het gebruik van een specifiek type fixatiechulpmiddel. De
kenmerken van dit hulpmiddel kunnen door de fabrikant worden gewijzigd. COUSIN BIOTECH heeft hierop geen invloed.
Dit hulpmiddel mag alleen worden geimplanteerd door een gekwalificeerde chirurg die is opgeleid in het gebruik van het product. Vermijd het
gebruik van nieten of schroeven met een scherpe rand.
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CHIRURGISCHE TECHNIEK
Informatie vooraf
Het systeem is optimaal geschikt voor gebruik van de 4-strengs semitendinosustechniek met retroboring en de all-inside- en inside-out-techniek.

In geval van retroboring adviseert COUSIN BIOTECH een diameter van 5 mm voor de tunnel om het implantaat in te brengen. In geval van een
volledige tunnel verdient het de voorkeur om het extra extensieplaatje te gebruiken.

Het gebruik van het hulpmiddel met een tunneldiameter van minder 5 mm is niet gevalideerd. Als de diameter groter is dan 5 mm, kan de chirurg
besluiten om het extensieplaatje wel of niet te gebruiken.

Techniek

1. Hecht het transplantaat en voer het door de lus.

2. Maak een bottunnel met een diameter van 5 mm (aanbevolen diameter) voor het inbrengen van het implantaat en maak voor het transplantaat
een holte die groot genoeg is voor de diameter ervan.

3. Kies de juiste afmeting van het implantaat. Totale lengte van de femorale tunnel (tussen de twee botcortices) - lengte van de
transplantaattunnel + 5 cm. Als het resultaat hiervan niet gelijk is aan de afmeting van het implantaat, rond dit dan af naar de grotere
implantaatafmeting.

4. Voer de draden door de bottunnel.

5. Trek aan één van de hechtdraden totdat de knoop via het corticale bot uit de bottunnel komt.
6. Breng de knoop tegen het corticale bot door aan het transplantaat te trekken.

7. Fixeer volgens de vereiste methode het transplantaat in de tegenoverliggende bottunnel.

8. Verwijder de hechtdraad/hechtdraden van de knoop.

Als het extensieplaatje wordt
gebruikt Het kan noodzakelijk zijn om een extensieplaatje te gebruiken om het contactopperviak van de knoop op het corticale bot te vergroten
(volledige tibiale of femorale tunnel).

Herhaal stap 1 tot en met 6 (zie hierboven).
7. Verwijder één van de twee hechtdraden.

8. Schuif het extensieplaatje onder de knoop. Zorg dat de resterende hechtdraad zich aan de gespleten zijde bevindt om te voorkomen dat een
correcte passing wordt gehinderd.

9. Fixeer volgens de vereiste methode het transplantaat in de tegenoverliggende bottunnel.

10. Verwijder de resterende hechtdraad van de knoop.

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR OPSLAAN

Bewaar het product in de originele verpakking op een droge plaats en houd het uit de buurt van zonlicht.
EXPLANTATIE EN VERWIJDERING VAN HET HULPMIDDEL

COUSIN BIOTECH adviseert om voor de explantatie en het omgaan met het implantaat de aanbevelingen op te volgen van ISO 12891-1:2015
“Chirurgische implantaten — Uitname en analyse van chirurgische implantaten” Deel 1: “Uithame en handelswijze".

Alle geéxplanteerde hulpmiddelen moeten worden teruggestuurd voor analyse overeenkomstig het geldende protocol. Dit protocol is op verzoek
verkrijgbaar bij COUSIN BIOTECH. Houd er rekening mee dat implantaten die voor verzending niet kunnen worden gereinigd en gedesinfecteerd,
geseald moeten worden verpakt.

De afvoer van geéxplanteerde medische hulpmiddelen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de in het land geldende normen voor de
afvoer van besmettelijk afval.

Er bestaan geen speciale aanbevelingen voor het verwijderen van niet-geimplanteerde hulpmiddelen.
VERZOEK OM INFORMATIE EN KLACHTEN

Overeenkomstig het kwaliteitsbeleid van COUSIN BIOTECH doen wij er alles aan om kwalitatief hoogwaardige medische hulpmiddelen te
produceren en te leveren. Wanneer een zorgprofessional (klant, gebruiker, adviseur, enz.) echter een klacht heeft of redenen tot ontevredenheid
over de kwaliteit, veiligheid of prestaties van een product, dient hij/zij dit zo spoedig mogelijk te laten weten aan COUSIN BIOTECH.

Indien een implantaat gebreken vertoont of mede oorzaak is van een ernstige ongewenste bijwerking voor de patiént, dient de zorginstelling de
wettelijke procedures te volgen die in het land gelden en COUSIN BIOTECH op de hoogte brengen.

Vermeld in alle correspondentie de referentie, partiinummer, naam en adres van een contactpersoon, alsmede een volledige beschrijving van het
voorval of de klacht.

Brochures, documentatie en chirurgische techniek zijn op verzoek verkrijgbaar bij COUSIN BIOTECH en bij haar distributeurs.

Inhoudsopgave
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UHcTpyKkumu 3a ynorpeba bg
CUCTEMA 3A KOPTUKAJTHA ®UKCALNA
AHKEPUPALLIA CUCTEMA
CTEPWJIEH NMPOAYKT 3A EAHOKPATHA YIMNOTPEBA

ONMUCAHME

KopTukanHa cuctema 3a mMKCMpaHe Ha CyXOXUINA U CTaBHU BPb3KWU.

CuctemaTa 3a KOpTUKasnHa (uKcaums ce CbCTOM OT 3aTBOpPEeHa MpMMKa 3a OKayBaHe Ha npucagkaTta M TuTaHoBa nnaactuHa (Tun ,konye") 3a
KOpTWKanHa onopa.

MATEPUAIIN

- UMIIAHTHPUPYEMH MATEPHNAIIN:

KopTukanHa nnactuHa ,konye": HecdbepomarHutHa TutaHosa cnnas (Ti TA6V ELI)

3aTBOpeHa npumka: 100% nonuetunen tepedtanat (PET)

YabmkeHa nnacTvHa 3a cuctemara 3a KopTuKanHa dukcaums (AonbiaHuTenHo): HedpepomarHntHa TutaHosa crinas (Ti TA6V ELI)
HWTO OT XXMBOTUHCKW, HATO OT YOBELLKM Npou3xoa. Hepesopbupyemo

Marepnasn B KOHTaKT C NayneHTa o BPEME Ha ornepaynsara:

TpaKUMOHHM KOHUM: CUNIMKOHM3MPaH nonveTuneH TepedTanaT + 6uockBMecTuM ousetuten D&C green#6

NOKA3AHMA
CvcTemMUTE 33 KOpPTUKAsHA (DUKCALUMs ce M3MON3BaT 3a GUKCUMpPaHe Ha CYXOXWUNS U CTaBHW BPb3KM MO BPEME HA OPTOMEANYHN PEKOHCTPYKTUBHM
XMPYPruyeckn npoueaypy, KaTo PEKOHCTPYKUMS Ha NpeaHa KpbcTHa Bpb3ka (MKB).

CBOUCTBA
Ta3n cuctema ynecHsiea I'IJ'IaCTl/IKaTa/DEKOHCprKLI,MFITa Ha CyXOXWUnua 1 CTaBHU BPB3KKU YpeE3 CbVIKcaLlVIf-I Ha npucajKaTa B KOCTTa.
Tae o.qo6peHa 3a AbJIOCPOYHa UMNNaHTauma B YOBELLKOTO TAMO.

NPOTUBOMNOKA3AHUA

* [13BeCTHa CBPbX4YBCTBUTEHOCT KbM MaTepuana Ha uMnnaHTa. Korato ce noao3vpa YyBCTBUTENHOCT KbM MaTepuana, Tpsibsa Aa ce HanpasaT
MoAXOAALLM U3CNeABaHus, Taka Ye Ta3n BepOSTHOCT Aa Ce U3KJTI0UM OLLe Npeay MMnaaHTaumaTa.

o HepocTaTbyHO KOIMYECTBO MM KayeCTBO Ha KOCTUTE.

o KpbBocHabasBaHe 1 npeauwHy MH@eKumn, KoMTo MoraT Aa 3abaBsT 3a34paBsiBaHETO.

o AKTVBHa MHdeEKLMS.

* YCnosus, 3a KOUTO € BEPOSTHO Aa OrpaHnyaT cnocobHOCTTa MM XeNaHNETo Ha NaumeHTa Aa orpaHuyasa usnyeckaTa akTMBHOCT WK fa
cnefBa ykasaHusiTa no BpeMe Ha nevebHus nepuoa.

¢ [la He ce 13rosn3Ba 3a TEXHMKATa KOCT—NaTeNiapHO CyXOXUINE—KOCT.

o [la He ce uMNnaHT1pa Npu Aela, AOKaTo Ca B NMPOLEC Ha pPacTex.

Bb3MOXHU HEXXEJIAHU CTPAHUYHU E®EKTU
Bb3MOXHW YCNOXXHEHWS, CBBbP3aHW C UMM/IaHTaHTa:

1 - MNpekbcBaHe Ha UMKbNA, CHyMBaHe Ha TernewmTe NpoBoAHMLM, cHynBaHe Ha ByToHa
2- MNoBpena noA HanpexeHue

3- Murpaums nnmn Bb306HOBsIBaHe Ha 6yToHa

4- Peakuus KbM 4yxao Ta/10

Bb3MOXHWN YCNOXHEHWS, CBbP3aHW C NOCTaBSHETO Ha UMMAaHTa:
1 - bonka B 0bnacTTa Ha pa3pesa uaun B MSCTOTO Ha onepauuaTa
2- JlokanHu v NpexXoAHn Bb3MaauTeNHN peakLumm

3 - UHdekumns

4 - OTKNIOHABaHe Ha paHaTa

NPEAYNPE EHUE

1- Bcsiko pelleHue 3a OTCTpaHsiBaHe Ha MMMNnaHTa TpsibBa Aa oTuvTa (bakTa, Ye BTOpa XMPypruyHa orepauusi Moxe Aa BKIOYBA PUCK 3a
nauveHTa. OTCTpaHsBaHeTO TpsibBa Aa 6bAe NocneABaHO OT NMOAXOASALLO ClIeA0NePaTUBHO NIEYEHNE.

2- MauueHTLT TpsibBa Aa 6bae MHGOPMMpaH 3a OrpaHWYeHKsiTa, MPUCHLIM HA ECTECTBOTO M (YHKUMSTA Ha MMMIaHTa, Mo-CreuuanHo no
OTHOLLUEHME Ha TErNoTO U OrpaHUYEHWsTa, HaJIOKEHW MOPaaM Bb3AEWCTBMETO HA TAMOTO BbPXY CUCTEMaTa, Mpeau KOcTTa Ja € AOCTaTbyHo
3a3gpassina.

3- YBeperte ce, Ye KOCTHUST TyHeN “Ma NpaBuiHaTta AbmMKUHA U AMaMeTbP.

NPEANA3HU MEPKU NPEOU YNOTPEBA

Mpean ynotpeba npoBepeTe LeNocTTa Ha UMMIaHTa U OnakoBKaTa.

He v3nonsBaiite, ako UMNNAHTLT, ETUKETUTE W/WUNN 3aLUMTHUTE OMAaKOBKM Ca NMOBPEAEHM.

He v3non3BaiiTe NpoayKTa Cnea Cpoka Ha FoAHOCT, MOCOYEH Ha eTUKETa. ToBa MOXE Aa KOMMpoMeTupa paboTtaTa Ha cucteMata U 6e30nacHoCTTa
Ha naumeHTa.

PazonakoBaHeTO M MaHMMNYNMPaHETO Ha UMMNaHTa TpsibBa Aa Ce M3BbLPLWM B CbOTBETCTBME CbC CTAHAAPTMTE 3a acenTuka, 3a Aa Ce ocurypu
CTEPWIHOCT.

Mpn oTBapsiHe Ha KapTOHEeHaTa KyTus XMpyprbT TpsibBa Aa NpoBepV Aann HOMEPbT Ha MapTvaaTa M MOAENbT CbBMafdaT C TE3M, MOCOYEHM Ha
eTMKeTa BbpXy BbTpeLlHaTa onakoBka. AKO He CbBMafaT, M3Mo/3BaHETO Ha MMMJIaHTa e CTPoro 3abpaHeHo.

M3penneto He e oueHeHOo 3a 6e3onacHOCT M cbBMecTUMOCT B SAIMP cpepa. TO He e TecTBaHO 3a HarpsiBaHe, MuUrpaums wam aptedakTv Ha
n3obpaxeHuneTo B AMP cpeaa. besonacHocTTa Ha n3genveto B AMP cpeaa e Hem3BecTHa. CkaHMpaHETO Ha MauMeHT C TakoBa M3aenve Moxe Aa
[0Befe A0 HapaHsiBaHe Ha nauueHTa.

To3n MMNNaHT MoXe Aa Ce M3MOoN3Ba C MpedsaraHuWTe Ha nasapa CTaHAAPTHW MHCTPYMEHTU, NpegHa3’HayeHn 3a opToneauyHa Xvpyprus 3a
aHKepUpaHe Ha CYXOXUNS UK CTaBHU BPB3KU.

XVPYPruyHUTE MHCTPYMEHTU NOANEXAT Ha M3HOCBAHE NpW HopMasnHa ynoTpeba. HCTpyMeHTH, KOMTO ca 6unm 13non3BaHM MHOrOKpaTHO WK ca
6UnnM MOANOXEHM Ha MHOMO BUCOK MeEXaHW4eH CTPec, BEpPOSiTHO e ce cyynsT. WHCTpyMeHTMTe TpsibBa Aa ce M3non3BaT caMo Mo
npegHasHayeHne. COUSIN BIOTECH npenopbyBa MHCTPYMeHTUTE Aa 6bAaT pefoBHO NPoBepsiBaHM 3@ M3HOCBAHE M OrbBaHe.

HE U3MOI3BAWTE NOBTOPHO HE CTEPWJIN3WUPAIATE NOBTOPHO

MMnnaHTbT e 3a eaHokpaTHa ynoTpeba, KakTo e MOCOYeHO Ha eTukeTa. ToM He TpsibBa Aa ce M3non3eBa WM CTepuansMpa MOBTOPHO
(noTeHUManHMTE pUCKOBE BKIIOYBAT, HO He caMo: 3aryba Ha CTEPUIHOCT Ha MNPOAYKTa, PUCK OT WHdeKums, 3aryba Ha edeKTUBHOCT Ha
npoaykTa).

COUSIN BIOTECH He paBa HMKaKBW rapaHUMu Ui NpernopbKy Mo OTHOLLEHWE Ha M3MON3BaHETO Ha onpeaernieHa Mapka cpeacTsa 3a uKcuMpaHe.
CBolcTBaTa Ha Te3W M3aenus NoanexaT Ha NpoMsiHa oT npoussoauTens, Haa koeto COUSIN BIOTECH HsiMa KOHTpon.

ToBa usgenve Tpsibea Aa ce MMMNIaHTMpa caMo OT KBanuduumMpaH xupypr, obydeH 3a ynotpebaTta Ha npoaykTa. M36sreaiite U3Non3BaHETO Ha
CKOBW MM BUHTOBE C OCTPU pbboBe.
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XUPYPINMYECKA TEXHUKA
NpenBapurenHa nHgopmauus

CuctemMaTa e ONTMMM3MPaHa 3a M3MNON3BaHe Ha MONYCYXOXMWISIHA TEXHMKa C 4 KoHeua ¢ obpaTHO npobuBaHe Ha kaHana 6e3 apTpoCKorcKu nopT
(retro drill) n TexHukuTe ,inside-out" (oTBbLTPE-HaBBLH) U ,all inside™ (Bcuuko OTBLTPE).

B cnyyali Ha obpaTtHO npobuBaHe Ha kaHan, COUSIN BIOTECH npenopbyBa AMaMeTbp OT 5 mm 3a TyHena 3a NocTaBsHe Ha MMMNaHTa. B cnyyvai
Ha MbfieH TyHen e 3a NpeanoYMTaHe Aa Ce U3Mnos3Ba AOMb/HUTENHA YAb/DKEHa NnacTuHa.

M3non3saHeTo Ha U34eMeTO NpU AMaMeTbp Ha TyHena no-Masbk OT 5 mm He e NoTBbpAeHO. AKO AMAMETLPBLT € NMo-rofsaM oT 5 mm, XupyproT
MOXXE Aa pewn aann Aa n3nonsesa Win He yab/HKeHa nniactuHa.

TexHuka
1. 3awwmiiTe npucaakaTta v st NOCTaBeTe B NpUMKaTa.

2. 3a NOCTaBsSHE UMMNJIaHTa Cb3AaNTe KOCTEH TYHEN C AMAMETbP 5 mm (NpenopbuuTeNEH AMAMETbP) M NoAXOAsLA 33 AMaMeTbpa Ha NpucaakaTta
KyXuHa.

3. M360p Ha pa3mep Ha umnnaHTa. ObLa Ab/MmKMHA Ha TyHena Ha HeapeHaTa KOCT (Mexzay ABe KOPTUKaHU MNOBbPXHOCTU) — Ab/DKMHA Ha TyHena
3a npucaakarta + 5 cm. AKO pe3ynTaTbT He € paBeH Ha pa3Mepa Ha UMINJIaHTa, 3aKpbrieTe 40 pa3Mepa Ha No-rofeMms UMMNaHT.

4. MpekapainTe KOHUUTE NPe3 KOCTHUS TYHer.

5. U3abpnaliTe eavH OT KOHUMTE, Taka Ye niacTuHaTa Aa U3ne3e OT KOCTHUSI TYHEN npe3 KopTuKanHaTa KOCT.
6. KaTo n3gbpnaTte npucaakaTta, npeMecteTe nnacTuHaTa BbpXy KOpTMKasHaTa NoBbPXHOCT Ha KOCTTa.

7. C noMoLlTa Ha HeobXxoaAnMKSi METoA (UKCUPANTE NpUcaaKaTa B MPOTUBOMOMOXKHUS TyHEN.

8. Canete xupypruyHus(muTe) koHel(um) oT naacTuHaTa ,konye™.

B cnyqaﬁ Ha u3noJisBaHe Ha yaAb/IKEeHa nNjiacTuHa

Moxe Aa ce Hanoxu Ja Ce M3MON3Ba yAb/DKEHA MNNacTvMHa, 3a Aa Ce YBENMYM KOHTaKTHaTa MOBBbPXHOCT Ha NnacTuHaTta ,konye" Bbpxy
KOpTUKanHaTa KocT (MbnieH TubunaneH nnu demopaneH TyHen).

MoBTOpeTe ropHuTe CThMkM OT 1 A0 6.

7. OTCTpaHeTe eAvH OT ABaTa KoHeua.

8. MocTaBeTe yab/mHKeHaTa nnacTMHa NoA nnacruHaTa LKonye®. YBepeTe ce, 4Ye OCTaBalMAT KOHEL e OTKbM paspsi3aHaTa CTpaHa, Taka 4ye Aa ce
nsberHe Bb3NpensTCTBAHE Ha CeA/I0BUAHATa Bpb3Ka.

9. C nomoLUTa Ha HeobxoanMMsSi MeToa (UKCUpaNTe Npucaakata B MPOTUBOMOMOXKHUS TyHeS.

10. CBaneTe ocTaHanMsa XMpypruyeH KoHew, OT njacTuHaTa ,konye".

MEPKU 3A CbXPAHEHUE

[la ce cbxpaHsiBa Ha CyXo MSICTO, Jasieye OT C/TbHYEeBa CBET/IMHA, MPU CTaliHa TeMMepaTypa M B OpUrMHanHaTa onakoska.
EKCNJIAHTALIUS U U3XBBLPASHE HA YCTPOMCTBOTO

COUSIN BIOTECH npenopbyBa eKcCraHTaumsTa U MaHUMy/IMPaAHETO Ja Ce M3BbpLUBA B CbOTBETCTBME C MpenopbkuTe Ha ISO 12891-1:2015
LMMNNaHTK 32 XMpyprus — eKCniaHTaumsa 1 aHanus Ha Xupypruyeckn umnnadtmn” Yacr 1: ,EkcnnaHtaums n obpabotka™.

Bcuuky ekcnnaHTUpaHu usgenust TpsibBa fa 6baaT BbpHaTU 3@ aHanv3 B CbOTBETCTBME C AEMCTBaluMs MpoTokos. ToBa ce npeanara rnpu
nouncksaHe ot COUSIN BIOTECH. TpsibBa aa ce oTbenexwu, ye BCUYKM MMMAAHTW, KOUTO He MoraT Aa 6baaT nmouncTeHu v Ae3unHdbekumpaHm
npeau TpaHcnopTupaHe, Tpsbsa Aa 6baaT NocTaBeHW B 3aneyaTaHa OnakoBKa.

M3XBLPASAHETO Ha EeKCNAaHTUpaHW MeAUUMHCKU U3aenus Tpf-I6Ba Aa Ce U3BbpWwBa B CbOTBETCTBUE C feicTBalwmTe B CTpaHaTa CTaHAapTH,
Kacaelln U3XBbPIAHETO Ha VIHCIJEKLI,MOBHM oTnagbun.

Hsma cneunanHi Npenopbky 3a U3XBbP/ISHE Ha HEMMMIAHTUPaHN U3AeNNs.
NCKAHE HA NTH®OPMALINA U XXAJIBU

B cvoTtBeTCcTBME C nonuTMKaTa cu 3a kavectso COUSIN BIOTECH ce 3agb/mxaBa Aa MOMNOXM BCUYKM YCUINS C OFfied Aa npov3seae v AOCTaBu
BMCOKOKaYeCTBEHO MeAULIMHCKO u3aenue. Bonpekn ToBa, ako 34paBeH CneunanncT (KIWeHT, NoTpebuTten, KOHCYNTaHT U Ap.) MMa OnnakBaHe unm
OCHOBaHME 3a HeOBOJICTBO OT AaZieH NPOAYKT, MO OTHOLIEHME Ha HEFrOBOTO KayecTBo, 6e30MacHOCT UNK U3MbIHEHWE, TOW/TS TpsibBa Aa yBeaoMU
COUSIN BIOTECH BbB Bb3MOXHO Hal-KpaTbk CPOK.

B cnyyait Ha HenpaBWIHO (PYHKLIMOHMPaHE Ha UMMNNaHTa UK ako TOM AONpUHeCe 3a cepuo3eH HebnaronpusTeH edekT 3a nauueHTa, 30paBHUST
LeHTbp TpsibBa Aa CfieABa AEMCTBaLMTE B CTpaHaTa 3aKOHOBW Npoueaypy U HesabaBHo Aa MHcopmmpa COUSIN BIOTECH.

BbB BCsiKa KopecrnoHAaeHuums rnocoysamnTe pecbepEHTHMﬂ HOMEpP, HOMEpa Ha NapTuaaTta, UMETO U aApeCa Ha KOHCYNTaHTa U NPeaocCTaBeTE NbJ/IHO
onMcaHue Ha MHUMAEHTa UK xanbaTa.

Bpowypu, AokyMeHTaums v MH@OpMauMs 3a xupypruyeckaTa TEXHMKA ca Ha pa3nosnoxeHne npu nouckeaHe ot COUSIN BIOTECH u HerosuTe
ancTpubytopu.

0606u1eHne
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KULLANMA KILAVUZU tu

KORTIKAL SABITLEME SISTEMI
SABITLEME CIHAZI
TEK KULLANIMLIK STERIL URUN

Tanim
Tendon ve baglar igin Kortikal Sabitleme Sistemi.
Kortikal sabitleme sistemi, greft stispansiyonu igin siirekli bir halka ve kortikal destek igin bir titanyum diigmeden olusur.

MALZEMELER

- Implante malzemeler:

Kortikal diigme : Ferromanyetik olmayan titanyum alagimi (Ti TA6V ELI)

Sirekli halka: %100 polietilen tereftalat (PET)

Kortikal sabitleme sistemi igin mekanik (opsiyon) : Ferromanyetik olmayan titanyum alagimi (Ti TA6V ELI)
Ne insan ne de hayvansal kdkenlidir Emilimsiz

- Miidahale esnasinda hasta ile temas halinde olan malzemeler:

Cekis telleri: Polietilen tereftalat silikon + biyolojik olarak uyumlu renklendirici D&C green#6

ENDIKASYONLAR
Kortikal Sabitleme Sistemleri, 6n capraz bag (ACL) rekonstriiksiyonu gibi ortopedik rekonstriiksiyon islemleri sirasinda tendon ve badlarin
sabitlenmesi igin kullanilir.

PERFORMANS
Bu cihaz, kemide greft yerlestirerek bag veya tendon onarimi/ rekonstriiksiyonunu kolaylastirir.
Cihaz, insan viicuduna uzun sireli implantasyon igin onaylanmistir.

KONTRENDIKASYONLARI

« Implant malzemesine karsi bilinen asiri duyarliik. Malzemeye karsi duyarliliktan siipheleniliyorsa, implantasyondan énce uygun testler yapilmali
ve duyarlilik ortadan kaldiriimalidir.

o Yetersiz kemik miktari veya kalitesi.

» Kan akigi ve iyilesmeyi geciktirme egiliminde olan 6nceki enfeksiyonlar.

o Aktif enfeksiyon.

» Hastanin iyilesme siiresi boyunca aktiviteleri kisittama veya talimatlari takip etme yetenegini veya istedini sinirlama egilimi gosteren durumlar.
» Kemik — patella tendonu — kemik teknidi igin kullanilmamalidir.

e Cocuda biiytime siiresince implant uygulamayin.

OLASI ISTENMEYEN YAN ETKILER
Implanta bagl olasi komplikasyonlar :

1- Halkanin kiriimasi, gekis tellerinin kirilmasi, diigmenin kiriimasi
2- Germe basarisizigi

3- Diigmenin gegisi veya dénmesi

4- Yabanci bir maddeye reaksiyon

Implantin uygulanmasina bagl olasi komplikasyonlar:
1- Kesi bélgesinde veya cerrahi bélgede sanci

2- Lokal ve gegici inflamatuar reaksiyonlar

3- Enfeksiyon

4- Yaranin agilmasi

UYARI

1- Implantin kaldinlmasina yénelik herhangi bir kararda, ikinci bir cerrahi prosediiriin hastaya potansiyel olarak bir risk olusturabilecedi gerceginin
dikkate alinmasi gerekir. GCikarma ardindan uygun bir ameliyat sonrasi yontemin uygulanmasi gerekir.

2- Hasta, implantin tiriinde ve islevinde dogurdugu kisitlamalara, 6zellikle de kemik iyilesmesi yeterince saglam olmadan 6nce viicut tarafindan
sistem Uzerinde uygulanan destek ve sikintilara karsi uyariimalidir.

3- Kemik tlinelinin uzunlugunun ve gapinin uygun olmasindan emin olun.

KULLANIM ONLEMLERI

Her kullanimdan 6nce, implantin ve ambalajin biittinligiini kontrol edin.

Implantin, etiketlerin ve/veya koruma ambalajinin hasar gérmiis olmasi durumunda kullanmayin.

Uriinii, etiket (izerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanmayin. Cihazin performansi ve hastanin giivenligi risk altina girebilir.
Implantin paketinin agilmasi ve tutulmasi, sterilitenin saglanmasi igin asepsi standartlarina uygun olarak gergeklestirilmelidir.

Karton kutunun agilmasinda cerrah, parti ve model numarasinin ig poset etiketi lizerinde yer alan verilerle ayni olmasini kontrol etmelidir. Aksi
durumda implantin kullaniimasi kesinlikle yasaktir.

Cihaz, MR ortaminda glivenlik ve uyumluluk agisindan degerlendiriimemistir. MR ortaminda isinma, kayma veya goriinti artefakti agisindan test
edilmemistir. Cihazin MR ortaminda glivenligi bilinmemektedir. Bu cihaza sahip olan bir hastanin taranmasi, hastanin yaralanmasina neden olabilir.
Bu implant, piyasada bulunan ve ortopedik bag veya tendon sabitleme ortopedik cerrahisi icin dngdriilen standart aletlerle kullanilabilir.

Cerrahi aletler normal kullanim sirasinda asinmaya ve yipranmaya tabidir. Birgok kez kullanilmis veya siddetli sikintilara maruz kalan aletler
kirilabilir. Aletler sadece tasarlandiklari amaglar igin kullaniimaldir. COUSIN BIOTECH, aletlerin asinma ve deformasyon durumlarinin diizenli olarak
denetlenmesini 6nermektedir.

TEKRAR KULLANMAYIN TEKRAR STERIiLiZE ETMEYIN |

Bu Uriiniin etiketine uygun olarak implant tek kullanimliktir Higbir durumda yeniden kullaniimamali ve/veya yeniden sterilize edilmemelidir (sinirsiz
olarak potansiyel riskler: Uriiniin sterile kaybi, enfeksiyon riski, Griiniin etkisinde kayip)

COUSIN BIOTECH, o6zel bir sabitleme cihazi markasinin kullanimi ile ilgili higbir garanti ve 6neride bulunmamaktadir. Bu cihazlarin ozellikleri
lizerinde (Uretici tarafindan getirilen degisiklikler bulunmaktadir ve COUSIN BIOTECH bu degisiklikler (zerinde higbir kontrol
gergeklestirememektedir

Bu cihaz sadece uzman ve Uriinin kullanimi ile ilgili editimli bir cerrah tarafindan implant edilmelidir. Agraf veya kenarlari keskin vidalar
kullanmaktan kaginilmaldir.
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CERRAHI TEKNIiK
On bilgiler On bilgiler
Sistem, 4 sarmalli semitendinosus tekniginin retro sondaj ve tiimii ice ve icten disa teknikleri ile kullanilmak {izere optimize edilmistir.

Bir retro sondaj durumunda COUSIN BIOTECH, implantin gegis tiineli igin 5mm bir gap énermektedir. Dolu bir tiinel olmasi durumunda, ek olarak
sirplatin kullaniimasi tercih edilmelidir.

Gegis tlineli 5mm altinda olmasi durumunda cihazin kullanimi onaylanmamaktadir. Gegig tiinelinin gapinin 5mm Uzerinde olmasi durumunda,
strplatin kullaniimasi veya kullaniimamasi konusunda degerlendirme cerraha birakilmistir.

Teknik
1. Grefti dikin ve halka igerisine gegirin.
2. 5mm’lik (6nerilen gap) bir implant gegis kemik tineli ve gapina uygun bir greft kavitesi olusturun.

3. Implant boyunun segimi. Femur tiinelinin toplam uzunludu (iki kortikal arasinda) - greft tiineli uzunlugu + 5 cm. Eger sonug bir implant boyuna
esit dedilse, bliylik implant boyuna yuvarlayin.

4. Dikis tellerini kemik tlinelinden gegirin.

5. Diigme kortikalden kemikten gikana kadar, dikislerden birini gekin.

6. Grefti gekerek diigmeyi kortikal kemik ylizeyine dogru gevirin.

7. Arzu edilen yontemi kullanarak grefti karsi kemik tiineli igerisine sabitleyin
8. Diigmenin dikis tellerini gikarin

siirplatin kullanilmasi durumunda
Diigmenin kortikal kemik lzerindeki temas yiizeyini artirmak amaciyla bir siirplatin kullaniimasi gerekli olabilir (dolu tibial veya femoral tiinel).

Bu durumda, yukaridaki 1-6 arasi adimlari tekrar edin.

7. iki dikisten birini gekin

8. Surplatini digmenin altina kaydirin. Kalan dikisin, kenetlenmeye miidahale etmeyecek sekilde bolinmis tarafta oldugundan emin olun.
9. Arzu edilen yontemi kullanarak grefti karsi kemik tiineli igerisine sabitleyin

10. Kalan dikisi diigmeden gikarin

DEPOLAMA ONLEMLERI

Glines 1sigindan uzak, kuru bir yerde, oda sicaklijinda ve orijinal ambalajinda muhafaza edin.

Cihazlarin cikarilmasi ve bertaraf edilmesi

COUSIN BIOTECH, cikarma ve kullanma islemlerinin ISO 12891-1:2015 « Implants for surgery — Retrieval and analysis of surgical implants »
Bolim 1 : « Retrieval and Handling » talimatlarina gore gergeklestiriimesini 6nermektedir.

Gikarilan her cihaz yurirlikteki protokole gore analiz igin iade edilmelidir. Buna COUSIN BIOTECH'ten talep edilerek erisilebilir. Gonderiimeden
once temizlenemeyen ve dezenfekte edilemeyen implantlarin mihirlii ambalajinda bulunmasi 6nemlidir.

Eksplant edilen bir tibbi cihazin ortadan kaldiriimasi, tehlikeli atiklarin bertaraf edilmesi igin Ulkede yirirlikte olan standartlara uygun olarak
gergeklestiriimelidir.
Implante edilmemis bir cihazin ortadan kaldirimasi konusunda 6zel tavsiyeler bulunmamaktadir.

BiLGi TALEBi VE SIKAYETLER

Kalite politikasina uygun olarak COUSIN BIOTECH, kaliteli bir tibbi cihaz tretmek ve tedarik etmeyi taahhiit etmektedir. Bununla birlikte, bir saghk
uzmaninin (musteri, kullanici, uzman doktor, vb.) bir Griinle ilgili kalite, glivenlik veya performans agisindan memnuniyetsizlik sikayeti veya sebebi
varsa, mimkiin olan en kisa siirede COUSIN BIOTECH'e bilgi vermelidir.

Bir implantin arizalanmasi durumunda veya hastada ciddi bir yan etkiye neden olmasi durumunda, tedavi merkezi , lilkesinde ydriirliikte olan yasal
proseddirleri izlemeli ve gecikmeden COUSIN BIOTECH'e bilgi vermelidir.

Tum yazismalarda, lutfen bagvurunun, parti numarasini, iletisim bilgilerini ve olayin veya sikayetin kapsamli bir agiklamasini belirtin.
COUSIN BIOTECH ve distribiitorlerinden brogurler, dokiimantasyon ve cerrahi teknikler talep edilebilir.

Ozet
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en | - Symbols used on labelling E-_—-- E a-ifu
fr | - Symboles utilisés sur I'étiquette = =
de | - Erklarung der Symbole auf der Verpackung v DI]
it | - Simboli usati sull'etichetta =]
es | - Simbolos utilizados en la etiqueta [=] 22 www.ifu-oem.com/ifu/M36
pt | - Simbolos utilizados en la etiqueta
e\ | - Z0uBoAa Tmou xpnaiuoTToIoUvIal OTIS ETIKETES IFU can be downloaded through the QR code.
nl | - Op de etikettering gebruikte symbolen A hard copy can be sent within 7 days
bg | - cumeonu, usnonseaHu ebpxy emukema on request by email to
tu | - Etiketlemede kullanilan semboller ifurequest@ifu-oem.com
or by using the order form on our website.
en Batch number en See instructions for use en Manufacturer
fr Numéro de lot fr Attention, voir notice d’instructions fr Fabricant
de  Chargenbezeichnung de Bitte, Gebrauchsanleitung beachten de Fabrikant
it Numero di lotto it Leggere attentamente le istruzioni it Produttore
es Namero de lote es Vease las instrucciones de uso es Fabricante
LoT pt Numero do lote A pt Atengao, consultar nota de instru¢des “ pt Fabricante
eN  ApiBuog rapTtidag €A Mpoagoxn, 8¢ite To QUAAGDIO 0dNYIWY €A KataokeuaoTAg
nl Batchnummer nl Zie gebruiksaanwijzing nl Fabrikant
bg MaptuaeH Homep bg BHumaHue (Buxte UHCTpykuunTe 3a bg Mpounssoguten
tu Parti numarasi ynoTpeba tu Uretici
tu Icerigi inceleyin
en Do not reuse en Référence on the brochure en Do not reuse
fr Ne pas réutiliser fr Reference du catalogue fr Ne pas réutiliser
de Nicht wiederverwenden de Referenz des Kataloges de Nicht wiederverwenden
it Monouso it Codice del catalogo it Monouso
es No reutilizar - uso Unico es Referencia del catalogo es No reutilizar - uso Unico
® pt N&o reutilizar pt Referéncia do catalogo @ pt N&o reutilizar
2 Mnv eTravayxpnoipoTolEiTe €A ApiBuog kataAdyou €A Mnv eTTavaxpnoipoTToIEiTe
nl Niet hergebruiken nl Referentie in de brochure nl Niet hergebruiken
bg [a He ce nsnonasa NOBTOPHO bg PedepeHTeH HoMep BbpXy bg [la He ce cTepunuavpa
tu Yeniden kullanmayin 6polypata NOBTOPHO
tu Brosdr referansi tu Yeniden kullanmayin

en  Keepin adry place

fr A stocker dans un endroit sec
de  Trocken lagern

A stoccare in un luogo secco
Almacenar en un lugar seco
Manter em lugar seco
Alatnpeital o€ ENpo xwpo

nl Droog bewaren

bg [a ce cbxpaHsiBa Ha CyXo MSACTO
tu Kuru bir yerde muhafaza edin

en Use before : year and month

fr Utiliser jusque : année et mois
de Verwendbar bis : Jahr und Monat
it Da usare entro : anno e mese

es Utilizar hasta: afio y mes.

pt Utilizar até : ano e més

€A Huepopnvia Afgng €106 KOl prvag

nl Te gebruiken voor: jaar en maand

bg [a ce n3nonasa npeau: roguHa n mecew,
tu Son kullanma tarihi: yil ve ay

a

en  Store away from direct sunlight

fr A stocker a I'abri de la lumiére du soleil

de  Vor direkter Sonneneinstrahlung schiitzen

it Conservare lontano dalla luce diretta del sole

 Yeutf es  Almacenar lejos de la luz solar directa
Al \ pt  Armazenar ao abrigo da luz solar directa
“a €N AmoBrkeuon pakpid a1 1o NAIOKO QWG

nl Buiten het zonlicht bewaren
bg [a He ce n3nara Ha cnbHYeBa CBETNMHA
tu Isiktan uzak tutun

en Do not use if the packaging is damaged

fr Ne pas utiliser si 'emballage est endommagé
de Nicht benitzen, wenn die Verpackung beschadigt ist
it Non utilizzare se I'imballaggio € danneggiato

es No utilizar si el envase esta dafiado
pt N&o usar se a embalagem estiver danificada

€A Mnv To XpPnOIUOTIOIEITE £V N CUOKEUATIA £XEI UTTOOTET

gnuia
nl Niet gebruiken als verpakking beschadigd is

bg [a He ce u3nonaea, ako onakoBKaTa e HapyLleHa
tu Paketi hasar gérmis Uriinleri kullanmayin

rene]r]

en Sterilized by gamma radiation pt Produto estéril. Método de esterilizagdo: irradiagdo
fr Produit stérile. Méthode de stérilisation : irradiation €A 21eipo Poidv. MéBodog aTToaTEipwWONG: aKTIVOBOAia
de Sterilisierungmethode : Gammastrahlung nl Gesteriliseerd dmv. Irradiatie
it Il prodotto € sterile. Sterilizzazione : raggi Gamma bg [la ce cbxpaHsiBa Aaney oT cnbHYeBa CBETNMHA
es Esterilizado por. rayos gamma tu Gines 1s1gindan uzakta saklamak igin

en  CE mark and identification number of Notified Body. Product conforms to essential requirements of the directive 93/42/CEE

fr Marque CE et numéro d'identification de I'organisme notifié. Produit conforme aux exigences essentielles de la directive 93/42/EEC

de  CE-Kennzeichnung und Identifikationsnummer der benannten stelle. Das Produkt entspricht den Anforderungen der Richtlinie 93/42/EWG Uber

Medizinprodukte

it Marchio CE e numero di identificazione dell’Organismo Notificato. Il prodotto & conforme ai requisti essenziali della Direttiva CEE/93/42

es  Marca CE y numero de identification de Organismo Notificado. Este producto cumple los requisitos esenciales de la directiva 93/42/EEC

pt  Marca CE e numero di identificacao de Organismo Notificado. O produto obedece aos principais requisitos da Directiva 93/42/CEE

eh  [poibv TTou GUPPOPPUWVETAI HE TIG ATTAITAOEIG TNG 08nyiag 93/42/EOK

nl CE-Markering en indentificatienummer van de aangemelde instantie. Product is conform met de essentiéle voorwaarden met de Richtlijn 93/42/CEE
bg MapkupoBka CE v ngeHTndmKaunoHeH Homep Ha ynbIHOMOLLeHWS opraH. MNpoayKTbT € B CbOTBETCTBME C M3MCkBaHuUaTa Ha 93/42/CEE

tu CE isareti ve Iigili Kurumun tanimlama numarasi. Uriin, 93/42/EEC tibbi cihaz yénergesinin temel gereksinimlerini karsilamaktadir
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